
2011년도 춘계학술발표회 논문요약집

대한방사선방어학회

126 _http://www.karp.or.kr

소형 X-선 타겟의 최 화
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심어 : 최소형 X-선 타겟, 몬테카를로 산모사(MCNP5)

 서  론

  소형 X-선 타겟은 기존의 반사형 X-선 타겟과는 

달리 투과형 타겟이 사용되어 진다. 투과형 타겟은 제

작이 어려워 먼  X-선 도우를 제작한 뒤 이에 타

겟 물질을 코 하는 방법으로 제작되어진다. 투과형 

타겟은 기존의 단일 방향의 X-선 발생과 달리 공간

으로 균일한 X-선 발생이 일어난다. 이러한 장 을 

이용하여 소형 X-선 타겟은 근 치료  강내형 

상진단용 등 많은 산업분야에 용 가능하다. 투과

형 소형 X-선 튜 는 재까지 50 kV, 0.3 mA의 

재원으로 개발되었으며, 외경 2 mm, 길이 5 mm의 

텅스텐/베릴륨 투과형 X-선 타겟을 이용하여 근 암

치료용 Ir-192동 원소 선원을 체할 X-선을 발생하

고 있다.[1,2,3]

  소형 X-선 타겟의 경우 자빔의 직경의 10㎜미

만으로 작고, 다방향으로 균일한 X-선 발생이 필요하

기 때문에, 본 연구에서는 반사형보다는 투과형 타겟

을 기본 모델로 하여 몬테카를로 산모사(MCNP5)

를 이용하여 X-선 발생을 계산하 다. 소형 X-선 

타겟에서 타겟의 모양( 도우의 모양), 두께 그리고 

종류에 따라 X-선 발생 특성이 많이 다르다. 

 방법

  본 연구에서는 자빔의 직경이 3㎜, 자빔원과 

X-선 타겟의 거리 20mm, 투과형 타겟의 두께가 0.5

㎜인 원통형, 반구형, 원뿔형, 원뿔 형 그리고 반사형 

타겟의 도우와 이에 코 된 얇은 텅스텐 타겟에 입

사된 50kV, 1㎃의 자빔에 의해 발생되는 X-선의 

공간분포를 몬테카를로 산모사(MCNP5)를 이용하

여 계산하 다. X-선 공간분포는 X-선 타겟의 임의

의 한 (타겟의 무게 심)을 원 으로 정하고, 자

빔의 방향을 0° 하여, 반시계 방향으로 5° 증가하면서 

160°까지 X-선 발생량을 몬테카를로 산모사

(MCNP5)이용하여 계산 하 다. 이 계산을 바탕으로 

최 화된 X-선 타겟의 모양을 결정한 다음, 타겟의 

두께 그리고 타겟 사이각을 몬테카를로 산모사

(MCNP5)를 이용하여 계산하 다. 최 화된 소형 

X-선 타겟에서 작동 시간을 달리하여 타겟의 최고온

도 변화를 COMSOL multiphysics를 이용하여 계산

하 고, 방향에 따른 X-선 스펙트럼도 함께 계산하

다. 

 결과 및 고찰

본 연구를 통하여 반사형 타겟보다는 투과형 타겟

이 그리고 투과형 타겟 에서 원뿔 형 투과형 타겟

이 소형 X-선 타겟에 가장 합함을 알 수 있다. 

표 1은 최 화된 소형 X-선 타겟의 제원이다. 
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X-선 타겟의 제원

타겟의 형태 원뿔 형

타겟의 두께 1.5㎛

타겟 사이각 90°

표 1. 최 화된 소형 X-선 타겟의 제원 

타겟의 모양이 원뿔 형 투과형, 타겟의 두께가 1.5

㎛, 타겟의 사이각이 90°일 때 소형 X-선 타겟으로 

사용되기에 가장 합하다.

그림 1은 최 화된 타겟에서 작동 시간에 따른 타

겟의 최고온도 변화 그래 이다. 작동이후 60 까지 

타겟의 최고온도는 상승을 하다 60  이후 1100K로 

일정하게 유지된다. 강내형 상진단용으로 사용되는 

소형 X-선 타겟의 작동 시간이 1  내외여서 작동 

후 1  후의 타겟 최고 온도는 320K가 된다. 

그림 1. 시간에 따른 타겟의 최고온도 변화

 결  론

    이상의 연구를 통해서 최 화된 소형 X-선 타겟

의 모양을 알아보았다. 그리고 최 화된 타겟의 여러 

특성도 함께 알아보았다. 이 연구를 바탕으로 근 치료 

 강내형 상진단용 등 많은 산업분야에 용되기 

해서는 타겟을 포함한 X-선 튜  제작 뿐 아니라, 진공

합 기술 등 여러 기술이 필요하므로 앞으로 좀 더 많

은 연구가 필요하다. 
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