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PA18) 종관기상관측자료 품질향상을 위한 자료검사방안 연구 : 

일사 ․ 일조 ․ 운량을 중심으로

이인규
대구가톨릭대학교 환경·조경학과

1. 서론 

종관기상관측자료는 기후연구와 다양한 기상연구에 중요한 자료이다. 기상청 내에서는 다양한 품질관리요

소를 적용하여 데이터를 관리하나, 자동검사에서 검출되지 않는 센서의 품질저하나 주변환경에 영향을 받은 

관측자료를 생산하는 경우가 있다. 이러한 자료에 대해 새로운 품질관리적용기준이 필요하며 본 연구에서는 일사

자료 일조시간 그리고 운량자료를 분석하여 해당자료에 대한 품질관리 검사가능성을 확인하고자 하였다.

2. 자료 및 방법

관측자료는 2018년도 시간자료를 기상자료개방포털에서 다운받아 분석하였으며 서울본청과 수도권기상청 
및 지방기상청이 있는 7개 지역 종관기상관측소 중 서울, 부산, 광주, 대전, 수원, 북강릉, 제주 지점 자료를 대
상으로 하였다. 분석요소는 일사량, 일조시간, 운량으로 설정하였다. 분석방법은 시계열분석과 지점별 시간당 

최대일사량, 일조시간에 따른 일사량을 전체자료, 전운량이 0일 때, 중하층운량이 10일 때를 구분하여 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

시계열 분석결과 서울, 수원, 대전지점에서 일사자료가 특정시점이전자료가 이후자료보다 낮은값으로 관

측되는 것을 확인할 수 있었다. 지점별 연간 시간당 최대 일사량은 서울 3.52 MJ/m2 부산 4.77 MJ/m2 광주 

3.82 MJ/m2 대전 3.96 MJ/m2 수원 3.54 MJ/m2 북강릉 3.59 MJ/m2 제주 3.69 MJ/m2로 서울과 수원 북강릉

은 연간 최대 일사량이 시간당 1000W를 넘지 않았으며 부산은 2018년 7월 10일 14:00시 1300W이상이 관

측되었다. 
현재 기상청에서 관측하고있는 일사자료의 품질관리를 위해서는 시계열분석을 통한 값의 연속성 확인이 

우선적으로 이루어져야하며, 일사계의 동일지점관측이나 기준기와의 동시관측을 통한 보정을 필요로 한다. 
나아가 인접 종관기상관측소의 일사자료와 비교하여 관측값의 차이여부와 정도를 진단하는 과정이 필요하

다고 사료된다.
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