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MCG 상진단 검사에 한 연구
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A Study on MCG Imaging

Jong-Gyu Kim

Department of Clinical Laboratory Science, Ansan College, Ansan 425-701, Korea

  Magnetocardiography (MCG) is the measurement and analysis of the magnetic component of the 
electro-magnetic field of the  human heart, usually conducted externally, using extremely sensitive devices 
such as a Superconducting Quantum Interference Device (SQUID). MCG is a totally noninvasive method, it 
uses neither radiation nor ultrasonics. The magnetic activity of the heart is registered from outside the thorax. 
MCG has a very high sensitivity and a high spatial resolution for very a small,  local myocardial current. 
In comparison to the electrical signals measured by an ECG, the magnetic signal does not disturb the 
boundaries of tissues with different electrical properties. MCG measures the myocardial function rather than 
describing the morphology. MCG is a relatively new technique that promises good spatial resolution and 
extremely high temporal resolution, thus complementing other heart activity measurement techniques such as 
Electrocardiography (ECG). The clinical uses of MCG are in detecting various cardiac disorders including 
myocardial infarction, ventricular hypertrophy, ventricular conduction defects, Wolff-Parkinson-White (WPW) 
syndrome, sudden cardiac death and fetal magnetocardiography. Magnetocardiography may be used alone or 
together with electrcardiography for the measurement of spontaneous or overloaded activity and for research 
or clinical purposes.
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1)I. 서      론

심장질환은 2002년 우리나라 사망원인 3 로 분류될 

만큼 성인들에게 있어서는 험한 질병이다. 이러한 심장

질병에 한 정확하고 신속한 진단을 한 최첨단 장비

인 심자도(Magnetocardiography, MCG)가  개발되어 재 

사용되고 있다.
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MCG는 심근의 흥분으로부터 발생되는 류에 의한 

미세 자기장을 측정하여 여러 가지 병증을 진단하는 기

술이다. 이러한 생체자기측정은 완 히 비침습 이며 안

하고 정확하게 고해상도로 심장이상을 국지화 하는 것

이 가능하여, 차세  최신 의료진단장비로서 주목 받고 

있다.
심근의 흥분을 동반하는 활동 류에 의해 체표면에서 

발생한 활동 를 계측한 것이 심 도이고, 활동 류에 

의해 흉벽면 상에 발생하는 자계를 측정한 것이 MCG이

다. 심근의 흥분을 동반하는 활동 류의 자기신호는 특

별한 센서로 측정이 가능한데, 표면 극을 이용한 기신
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호 측정을 심 도, 흉벽면 상에  형성된 자기장을 고감도 

자기센서인 도양자간섭소자(superconducting quantum 
interference device, SQUID)로 측정한 것을 MCG라 한다. 
MCG 신호를 측정하고 분석함으로써 심근의 흥분으로부

터 발생되는 류의 활동을 이해할 수 있고 나아가 정

한 심장기능 연구가 가능하다. MCG 기술은 비 , 비침

습 인 측정방법이고 시간분해능과 공간분해능이 우수하

기 때문에 심장의 기능 인 정보를 얻는데 유용하게 사

용될 수 있다.
MCG장비는 특히 상동맥질환으로 인한 심근경색, 

심증 등의 허 성심장질환 진단, WPW 증후군의 원인인 

부 도로 치 탐색,  심실성 혹은 심실상성 부정맥의 원

인 진단, 심실비 증 진단, 심장 돌연사 측, 임신  태

아 심장기능 진단에 유효하게 사용되며, 기존의 심 도에

서 확인이 되지 않는 심근 허   각차단을 더욱 민하

게 진단할 수 있다.
MCG 연구의 역사는 Baule 과 McFee(1963)는 MCG을 

이용하여 첫 번째로 생자기 신호를 탐지하 다. 그 후에 

Baule과 McFee(1970)는  vector magnetocardiogram으로 

심장자기벡터 연구를 행하 다. SQUID는 쉽게 직류신호

들을 측정할 수 있고, MCG검사는 심근경색환자에서 ST
분 의 shift와 련이 있다고 보고하 다(Cohen 등, 
1971; Cohen와 Kaufman, 1975).

오늘날  MCG 연구의 부분은 흉벽면 주변 심장 자기

장 분야의 정상  구성성분을 매핑(mapping)함으로써 이

루어진다. MCG의 부분의 연구는 자기장의 벡터를 이

용하지 않고  흉벽 앞면 심장자기장의 여려 기록 만 단

지 기록하는 매핑방법으로 행하여졌다(Cohen와 

McCaughan, 1972; Saarinen 등, 1978). 한 매핑방법과 

함께 심장의 벡터자기장의 3가지 성분을 기록한 많은 보

고서들이 있다(Cohen와 Chandler, 1969; Nousiainen 등, 
1986; Willems 등, 1987). 따라서 세계 으로 MCG 검사

에 한 심과 필요성이 차 증가하고 있으며 국내에

서도 MCG 기기도입과 이용이 진행 에 있다.
본 논문에서는 MCG 검사의 원리, MCG 검사의 상, 

MCG 검사의 임상 용 질환,  MCG 검사의 장 에 해

서 설명하고자 한다.

본    론

1. MCG 검사의 원리

심 도는 세포외 류가 만드는 압을 체표면에서 측

정한 것이고, MCG는 세포 내 류가 만드는 자기장을 

흉벽면 상에서 측정한 것이다. 보통 세포 외 류는 체표

면을 넓게 퍼져 흐르므로 류 도는 무시할 수 있을 정

도로 낮은 반면 세포 내 류는 심근세포내의 국한된 공

간만을 흐르기 때문에 류 도가 높다.
MCG 상진단시스템의 기본 인 원리는 심근세포의 

기  활동에 따라  흉벽면상에 형성되는 자기장을 

도양자간섭소자(SQUID)라는 고감도 센서를 이용하여 

측정, 분석하여 병변을 진단한다. 지구 자기장의 1천만분

의 1 이하인 미약한 심장자기장을 감지하기 해서는, 지
구상에서 가장 정 한 자기측정센서인 SQUID 센서를 사

용하여 측정한다(Fig. 1). 

Fig. 1. The magnetic signal of the heart is very small.

이러한 SQUID 센서는 도 상을 이용한 장치로서, 
최  동작 을 결정하기 해서 여러 가지 라메터의 

조정을 필요로 한다. 한 신호원의 공간국지화를 해서

는 수십 채 의 동시측정이 이루어져야 하며 측정 후

에는 미약한 자기신호를 외부자기잡음으로 분리하기 

하여 필터링, 기 선보정, triggered averaging, PCA, ICA 
등의 신호처리과정을 거친다. 이 게 획득된 자기신호로

부터 류원의 치를 추정하기 해서는 역 최 화를 

이용한 역문제 해법과정을 사용하여야 하며 마지막으로 

추정된 류원을 가시화하고, 임상학  의미를 분석하여 
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Fig. 3.  An explanation of the magnetic topology 
maps and the current density vector maps at 
characteristical time points of the ECG during the 
cardiac cycle is shown in this  Figure.

병증을 단하는 진단과정을 통하여 실제 임상에 활용하

게 된다.
MCG 상진단시스템은 고감도 SQUID 센서기술과 

SQUID 구동회로기술, 자기잡음제거 기술, 생체자기 신

호측정 기술, 다채  신호처리  분석기술, 자장분포 

상화 기술, 인체 류원 국소화 기술, 인체 기  특성 

모델링 기술과 심장기능 매핑 등으로 구성되어있다(Fig. 
2).

Fig. 2.  MCG  Unit.

2. MCG 검사의 상

인체는 자기 으로 진공 상태와 같이 투명하기 때문에  

MCG는 심 도와 달리 형의 왜곡이 없이 심장의 기

 활동에 한 정보를 정확하게 제공해  수 있다.
MCG 신호는 심장 활동에 한 시간 , 공간  정보를 

제공함으로써 심장의 이상 유무 는 이상 부 의 치

를 찾을 수 있다.  심장의 기계  활동은 심근 류에 의

해 제어되므로 다채  SQUID 시스템으로 측정된 MCG
의 공간  분포로부터 심근 류의 흐름을 분석하면 심장

의 기 생리학 인 활동의 이상을 찾을 수 있다.
뇌의 활동은 단일 극자 류원으로 잘 나타낼 수 있

지만 심근 류는  한번에 활성화되는 세포들이 넓게 분

포되어 있는 경우가 많기 때문에 심장의 내벽 는 외벽

에 흐르는 류의 분포로 해석한다.  심장에서의 류분

포 변화를 MCG 류원 역문제로 나타낼 수 있다(Fig. 3).
MCG 류원 역문제 로서  건강한 지원자의 류분

포(Fig. 4)와 상동맥 질환 환자의 류분포(Fig. 5)를 제

시할 수 있다. 

MCG로 측정된 데이터는 형분석과 활동 류의 국지

화를 통해 심근경색, 심증 등의 허 성 심장질환의 진

단,  부정맥,  WPW 증후군, 심실비 증, 각차단의 진단,
심장 돌연사 측, 임신  태아 심장기능 진단 등에 활

용된다.

Fig. 4. Current density maps from the ST-T interval: 
The map of the healthy volunteer is homogeneous, main 
areas of vectors are directed left and down.
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Fig. 5. Current density maps from the ST-T interval: The map of
the coronary artery disease patient presents an additional strong 
vector area in the right upper part of the map.

3. MCG 검사의 임상 용 질환

MCG 기술의 주된 임상  응용분야는 심근경색, 심

증 등의 허 성 심장질환 진단,  부정맥,  WPW 증후군, 
심실비 증,  각차단의 진단, 심장 돌연사 측, 임신  

태아 심장기능 진단 등이 있다(Cohn, 1980; Fujino 등, 
1984; Hamada 등, 1999; Kariniemi 등, 1974; Nomura 등, 
1989; Tsukada 등, 2000;  Wakai 등, 1998).  MCG를 측정

함으로써 부정맥에 의한 돌연사의  조기 진단이나 태아 

심장 기능의 이상 유무를 기존의 심 도보다 정 하게 

측정할 수 있다.

1) 허 성 심장질환 진단

MCG는 심근경색, 심증 등의 상동맥질환으로 인한 

허 성 심장질환 진단에  용될 수 있으며 특히 기존 심

도에서 확인되지 않던 심근허 을 더욱 민하게 진단

할 수 있어 상동맥질환 단에 80~95%의 높은 민감도

를 보여서 응 상황에서 성 상동맥증후군의 기 진

단에 유용하다.

2) 부정맥, WPW 증후군, 심실비 증, 각차단의 진단

과 심장 돌연사 측

심실성 혹은 심실상성 부정맥들의 원인 진단과 WPW
증후군의 원인인 부 도로 치 탐색, 심실비 증 진단, 
기존의 심 도에서 확인이 되지 않는  각차단을 더욱 

민하게 진단할 수 있고, 기존의 심 도측정만으로는 심장

돌연사의 측, 부정맥의 발생 치 추정 등에 한계가 있

으므로 MCG측정기술이 각 을 받고 있다. 

3)  임신  태아 심장기능 진단

임신  태아 심장기능 진단을 한 태아 MCG 측정분

야가 새롭게 부상하고 있는데, 임신 7∼8 개월부터는 태

아가 모태로부터 기 으로 연상태가 되기 때문에 기

존의 심 도로는 측정하기가 힘들며 인체는 자기신호에 

하여 투명하기 때문에 태아 MCG로 태아의 심장신호

를 측정하여 태아의 부정맥 등 심장기능의 이상여부를 

측정할 수 있다.

4. MCG 검사의 장

인체는 자기 으로는 진공상태와 같이 투명하므로 

MCG 측정은 심 도와 달리 신체 조직에 의한 신호의 왜

곡 없이 심근 류 활동에 한 정보를 정확하게 제공해 

 수 있고, 측정 방법에 있어서도 심장 류의 흐름으로 

발생하는 수십 pT 크기의 자장을 비 , 비 괴  방

법으로 측정하는  장 을 가진 기술이다. MCG 측정은 

신속하면서도 간편하여 피부 비나 별도의 극을 부착

할 필요가 없고, mass screening이 가능하며, 환자에게 운

동부하를 주면서도 측정할 수 있다(Brockmeier 등, 1994). 
한, 외부에서 에 지를 달해야만 하는 X-선이나 

음 , 핵자기공명 상의 경우와 달리, 환자 내부에서 나

오는 신호만을 측정하므로 인체에  무해하다는 특징

을 갖는다.
재 병원에서 리 사용되는 심 계는 심장주 의 

차를 직  측정하여 단하며, 뇌  측정의 경우처럼 

왜곡된 신호를 측정할 수 있으므로 심장의 기능을 정

하게 진단하는 데는 한계가 있다. 이에 비하여 MCG 측
정은 왜곡되지 않은 자기신호로부터 심장활동 류의 

치, 시간 등을 정확히 측정하여 심장기능의 이상유무  

부정맥의 발생 치까지 별할 수 있어서, 기존의 심 도 

측정만으로는 심장돌연사의 측, 부정맥의 발생 치 추

정 등에 한계가 있으므로, MCG 측정기술이 각 을 받고 

있다.
MCG 측정 기술은 기존의 심 도에 비해 심장기능상 

이상 부 의 치추정 등이 보다 우수하여 앞으로의 심

장질환 진단에 활용이 기 되고 있으며, 특히 심 도 측

정이 어려운 태아의 심장 기능진단에 있어서는 앞으로 
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요한 진단 기술이 될 것이다.
MCG를 이용한 진단은 비 , 비침습  이면서 3차원

 정보를 제공하고 우수한 시간분해능과 공간분해능을 

제공하여 심장의 기능 인 정보를 얻는 데 유용하게 사

용될 수 있다.

III. 결    론

MCG 상진단시스템의 기본 인 원리는 심근세포의 

기  활동에 따라  흉벽면상에 형성되는 자기장을 

도양자간섭소자(SQUID)라는 고감도 센서를 이용하여 

측정, 분석하여 병변을 진단한다.
MCG 측정은 심 도와 달리 신체 조직에 의한 신호의 

왜곡 없이 심근 류 활동에 한 정보를 정확하게 제공

해  수 있고 측정 방법에 있어서도 비 , 비침습

이고 비 괴 인 장 을 가지며 우수한 시간 분해능과 

공간 분해능을 가지므로 심 도와 함께 심장기능 연구 

 기능  심장질환 진단에 요하게 사용될 수 있는 새

로운 진단 장비이다.
MCG 측정은 신속하면서도 간편하여 별도의 극을 

부착할 필요가 없고  환자에게 운동부하를 주면서도 측

정할 수 있으며 외부에서 에 지를 달해야만 하는 X-
선이나 음 , 핵자기공명 상의 경우와 달리, 환자 내

부에서 나오는 신호만을 측정하므로 인체에  무해하

다는 특징을 갖는다.
MCG 기술의 주된 임상  응용분야는 심근경색, 심

증 등의 허 성 심장질환의 진단, 부정맥, WPW 증후군, 
심실비 증,  각차단의 진단, 심장 돌연사 측, 임신  

태아 심장기능 진단 등에 응용되고 있다.
MCG는 연구 는 임상진단의 목 으로 자발 으로 

발생되는 신호와  운동부하를 가했을 때 발생되는 신호

를 측정하기 해서 MCG 단독 는 심 도와 함께 사용

하면 의료 진단 치료기술에 유익한 정보를  수 있다고 

사료된다.
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