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Bipolar radiofrequency system이 관절경 시술에 도입

되면서 정형외과 역에서 bipolar radiofrequency sys-

tem 의 사용 범위는 더욱 넓어져가고 있다. 저자들은 전방 십

자 인 재건술 중 과간 절흔 성형술 및 연부 조직의 수축을

목적으로 Bipolar radiofrequency system을 사용하 으

며, 술 후 방사선 사진에서 probe tip의 분리를 발견하여 재

수술이 필요하 던 1예와, 견관절 견봉 성형술 과정에서 tip

의 분리가 있었던 2예를 보고하는 바이다.

증례 보고

20세 남자 환자로 우측 슬관절의 전방 십자 인 파열 있어

관절경적 전방 십자 인 재건술을 시행하 다. 술 중 과간 절

흔 성형술과 연부 조직의 수축을 위해 고주파 에너지 발생기

(Arthrocare system, ArthroCare Corporation, USA)를

사용하 다(Fig. 1). 술 후 방사선 사진에서 금속성 이물질로

보이는 음 이 관절 내에 관찰되어(Fig. 2), 관절경적 이물질

제거술을 시행하 다. 관절경 소견상 이물질은 퇴골 외측

관절면의 연부조직에 붙어 있어 쉽게 제거할 수 있었다(Fig.

3). 금속성 이물질을 살펴 보니, Arthrocare tip의 겉판으로

크기는 3mm정도 다(Fig. 4). 재수술 후 방사선 사진상 이물

질은 찾아 볼 수 없었고 술 후 외래 추시 상 특이 소견은 없었

다(Fig. 5). 이후 견관절 견봉 성형술 과정에서 tip의 분리를 2

예 더 경험하 으며(Fig. 6), 첫 증례 이후 Bipolar

radiofrequency system을 이용한 관절경 시술에서는 tip의

분리가 있을 수 있음을 알고 주의를 기울인 결과 2예 모두 분

리된 tip을 술 중 바로 제거할 수 있었다.
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Separation of tip from the bipolar radiofrequency system
in the arthroscopic surgery

- Case Report - 
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Recently, devices using radiofrequency energy have been developed for arthroscopic soft tissue ablation, cauterization and shrink-

age. After ACL reconstruction operation, articular metallic foreign body was found in the post-operative radiographs. It was proven

to be the tip of bipolar radiofrequency system after foreign body removal. After that we experienced 2 more cases during the

acromioplasty procedure. We requires attention to prevent the separation of the tip from the body in the arthroscopic surgery using

bipolar radiofrequency system
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Bipolar radiofrequency system 사용 중 발생한 Tip의 분리 - 증례 보고 -∙최의성 외

Fig. 5. Plain radiographs after surgery showed no metalic

foreign body in the knee joint.

Fig. 1. Bipolar radiofrequency system for the notchplasty and

soft tissue shrinkage.

Fig. 2. Post operative radiographs showed articular metalic

foreign body.

Fig. 3 The tip of Arthrocare was showed in the knee joint. 

Fig. 4. Separation of the tip from the Arthrocare.

Fig. 6. Separation of the tip from the Arthrocare for the

acromioplasty at the shoulder joint (2 cases).
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고 찰

기존의 전기적 수술방법들은 전기 에너지로 발생된 고온의

열을 조직에 직접 가하는데 반해, 고주파 에너지

(Radiofrequency energy)는 유도 매개체를 국소적으로 이

온화 시켜 조직의 유기적 구조를 파괴시키는 방법으로 40도

~70도의 다양한 범위의 비교적 높지 않은 열을 발생시키며,

조직에 도달되는 열의 양과 깊이를 조절할 수 있으므로 좀 더

안전하게 사용될 수 있는 방법이다1). 최근에는 이를 이용한

연조직의 절제(ablation), 지혈(coagulation), 수축

(shrinkage)을 목적으로 신경외과, 비뇨기과, 심장 내과, 안

과 및 이비인후과 등의 여러 분야에서 이용되고 있으며, 특히

정형외과 분야에서는 관절경을 이용한 슬관절 불안정성에

한 슬관절 외측 지 절개, 관절낭 이완에 따른 이차적 견관절

불안정성에 한 관절낭 축화를 통하여 견관절의 안정성을

유지하 다는 임상적 결과2-4) 뿐 아니라 고 등6)은 고주파 에너

지가 사람의 관절 연골에 미치는 향에 하여 연골 표면에

직접 접촉 상태로 적당한 출력 강도와 시간 동안 고주파 에너

지를 가하 을 때 손상된 연골 조직을 제거하는데 유용함을

보고 하는 등 여러 목적으로 사용되고 있다. 저자들도 이러한

목적으로 상품화 되어 있는 고주파 에너지 발생기(Arthrocare

system, ArthroCare Corporation, USA)를 이용하 으

며 여러 제품 중, 본례의 경우는 TurboVac90제품을 이용하

여 Tip 의 분리가 일어났다. 생체 내 이물질 반응이나 염증성

반응을 일으키지 않는 좋은 고정물로 알려져 있는 stainless

금속에 하여 Laing7) 은 오랜 시간이 지나면 생체 조직과

물리적이고 화학적인 반응을 일으켜서 전해질성 염증 반응

(electrolytic inflammation)을 나타낸다고 하 으며, 김

등5)은 관절내의 stainless 금속에 만성적인 자극이 가해질 때

에 소립자를 형성하여 이물질 반응 및 활액막의 과 증식과 활

액막염을 일으키는 경우를 보고하 다. 본례의 경우, tip 의

구성물이 molybdenium 합금으로 생체 반응이 경미하나 술

후 관절 내 금속성 이물질로 인한 이물질 반응을 장기적으로

배제할 수 없어 제거술을 시행하 다. 현재 Arthrocare tip

은 보험 인정 기준상 3회 사용하도록 되어있으나, 그 이상 사

용할 경우 tip의 분리가 있을 수 있으며 실제로 본 증례에서도

3회째 사용시 분리가 일어났다. 따라서 bipolar radiofre-

quency system의 probe를 1회 사용 할 수 있도록 적절한

보험 수가 조절과 관리가 필요할 것이다. 
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최근 관절경 시술시 절제, 지혈, 수축(Shrinkage)을 효과적으로 수행할 수 있는 고주파 에너지를 이용한 bipolar

radiofrequency system이 사용되고 있다. 저자들은 전방 십자 인 재건술 후 방사선 사진상 관절 내 금속성 이물질을 발

견, 이물질 제거술을 시행하여 bipolar radiofrequency system의 probe에서 분리된Tip을 제거하 다. 이후 견관절 견봉

성형술 과정에서 Tip의 분리를 2예 추가적으로 경험하여 이를 보고하는 바이다.

색인단어: 관절경, Bipolar radiofrequency system, 분리

초 록


