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Purpose: Distinguishing different types of implants and 

assessing the position and size of implants by radiologic 

exam after orbital wall reconstruction is important in 

determining the surgery outcome and forecasting pro-

gnosis. We observed time-dependent density changes in 

three types of implants (porous polyethylene, resorbing 

plate and titanium mesh plate) by performing facial bone 

CT after orbital wall reconstructions.

Methods: A total of 32 patients, who had underwent 

orbital wall fracture surgery from October 2006 to March 

2009 and received facial bone CT as outpatients at 1 post- 

operative year were included in the study. Follow-up facial 

bone CT was performed on the patients pre- operatively, 1 

month post-operatively, and 1 year post-operatively to 

observe the status of the orbital implants. Medpor
®

(Porex 

Surgical, Inc., Newnan, Ga.) was used as porous polye-

thylene and followed-up in 14 cases; for resorbing plate, 

Synthes mesh plate (Synthes, Oberdorf, Switzerland) was 

used in the reconstruction, and followed-up in 11 cases; 

and titanium mesh plate usage was followed-up in 7 cases. 

Computed tomographic scan (CT) and water’s view were 

done for radiography, and hounsfield unit (HU) was used to 

compare density of those facial bone CT. Wilcoxon signed 

rank test was applied to statistically verify measurement 

difference in each group of hounsfield units.

Results: Facial bone CT examination performed in 1 

month post-operative showed that the density of porous 

polyethylene, resorbing plate and titanium mesh plate were 

-42.07, 105.67 and 539.48 on average, respectively. Among 

the three types of implants, titanium mesh plate showed the 

highest density due to its radiopaque feature. Following up 

the density of three types of implants in CT during 1 year 

after the orbital wall fracture surgery, the density of porous 

polyethylene increased in 10.52 House Field Units and the 

resorbing plate was decreased in 26.87 HouseField Units. 

There were no significant differences between densities in 

1 month post-operatively and 1 year post-operatively in 

each group (p≥0.05).

Conclusion: We performed facial bone CT on patients 

with orbital fractures during follow-up period, distinguishing 

the types of implants by the different concentration of 

implant density, and the densities showed little change 

even at 1 year post-operative. To observe how implant 

densities change in facial bone CT, further studies with 

longer follow-up periods should be carried out.

Key Words: Orbital fracture, Porous polyethylene, Resorbing 

plate, Titanium mesh plate

안와골절 정복술에서 자가골이식 (autogeneous bone graft)

을 이용한 골 결손의 재건이 가장 이상적이라 생각된다. 그

러나 두개골이나 장골 등에서 채취되는 자가골은 정상적인 

안와골에 비해 두꺼워 자연스런 안와골 모양을 만들기 위해 

많은 노력이 필요하고 이식 후 흡수에 의한 변형이 올 뿐만 

아니라 공여부에 합병증이 발생하는 등의 여러 단점이 있

다.1 이러한 자가골이식에 비해 인공삽입물을 이용한 안와

골절의 재건은 비교적 수술방법이 간단하며 조직 적합성이 

뛰어난 여러 인공삽입물이 개발되어 안와골절의 수술에 널

리 사용되고 있다.

안와골절에 사용되는 인공삽입물로는 과거에 사용되던 

실라스틱 판 (silastic mesh)을 비롯하여 망상 티타니움 판

(titanium mesh plate), 다공성 폴리에틸렌 (porous polye-

thylene)이 주로 사용되어 왔으며 최근에는 PLGA (Poly 

lactide-co-glycolide) 혹은 PLDA (Poly-lactide-co-DL- 

lactide) 제재를 이용한 흡수성 플레이트 (resorbing plate)

가 개발되면서 점차 다양한 종류의 인공삽입물이 안와골

절정복 수술에 사용되고 있다 (Fig. 1).1 그러므로 안와골절 

I. 서  론
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Table I. Hounsfield Unit of Implants using in Orbital Reconstruction

No. of Patients Post operative 1 month Post operative 12 month p value†

Group A 14 -42.07 -31.55 0.056

Group B 11 +105.67 +78.80 0.050

Group C  7 +539.48 +546.78 0.866

Total 32

Group A, porous polyethylene; Group B, synthes mesh plate; Group C, titanium mesh plate; HU, hounsfield unit (air, -1000); fat, 
-60~-100; water, 0; Bone, +400~+1000).
†Wilcoxon signed rank test; p-value of effect < 0.05

Fig. 1. (Above, Left) Porous polyethylene (Medpor®; Porex Surgical, Inc., Newnan, Ga.) that was used for the reconstruction 
of orbit wall fracture. (Above, Center) Resorbing mesh plate (Synthes, Oberdorf, Switzerland) (Above, Right) Titanium mesh 
plate (Synthes, Oberdorf, Switzerland). (Below) Synthetic implants used for orbrtal reconstruction. Porous polyethylene, 
Resorbing mesh plate, Titanium mesh plate from the left.

수술 후에 방사선학적 검사를 통하여 다양한 인공삽입물의 

종류를 구분하고 위치 및 크기를 파악하는 것은 수술결과를 

판단하고 환자의 예후 예측하는데 중요하다고 생각된다. 이 

논문에서 저자는 안와골 재건 수술 전후 안면골 전산화단층

촬영 상에서 다공성 폴리에틸렌 (Porous Polyethylene)과 흡

수성 플레이트 (resorbing plate) 그리고 망상 티타니움 판

(titanium mesh plate)의 세 가지 인공삽입물이 시간이 경과

함에 따라 어떻게 관찰되는지 추적하여 보았다.

가. 대상

2006년 10월부터 2009년 3월까지 본원에서 인공삽입물을 

이용하여 안와골 골절 수술을 받은 63명 중 술후 1년째 외래 

내원을 통하여 안면골 전산화단층촬영을 시행받은 32명을 

대상으로 하였다. 저자는 술전, 술후 한 달째, 그리고 술후 

1년째에 안면골 전산화단층촬영을 통하여 환자들의 안와 삽

입물 상태를 추적관찰하였다. 대상 환자의 연령은 12세에

서 71세였으며 평균 34세였고 남자가 26명 그리고 여자가 

6명이었다. 다공성 폴리에틸렌 (porous polyethylene)은 

Medpor® (Porex Surgical, Inc., Newnan, Ga.)를 사용하였

으며 모두 14례에서, 흡수성 플레이트 (resorbing plate)는 

Synthes mesh plate (Synthes, Oberdorf, Switzerland)를 

이용하여 재건하였으며 11례에서 추적관찰을 시행하였다. 

그리고 망상 티타니움 판 (titanium mesh plate)은 수술 후 

관찰기간 중 삽입물의 음영의 변화가 기대 되지는 않았으나

II. 재료 및 방법
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Fig. 2. Porous polyethylene (Medpor®; Porex Surgical, Inc., 
Newnan, Ga.). (Above) Preoperative coronal CT scan of 
26-year-old male with left medial orbital fracture (single 
arrow). (Center) CT scan, in 1 month after the orbital recon-
struction using Medpor® (double arrow). Note Medpor® is 
seen radiolucent as dark gray nearly black line just above 
orbital defect area. (Below) CT scan, in 12 months. Note 
Medpor® (triple arrow) is still seen radiolucent as dark gray
but the radiodensity is increased.

Fig. 3. Resorbing plate (Synthes, Oberdorf, Switzerland). 
(Above) Preoperative coronal CT scan of 16-year-old male 
with right medial orbital fracture (single arrow). (Center) CT
scan in 1 month after the orbital reconstruction using 
resorbing mesh plate (double arrow). Note resorbing mesh 
plate is seen radiopaque as nearly white line just above 
orbital defect area. (Below) CT scan, in 12 months after 
orbital reconstruction (triple arrow). Note resorbing mesh 
plate was seen radiopaque as whitish grey line but the 
radiodensity is decreased.

다른 삽입물의 대조군으로 7례에서 추적관찰을 시행하였다

(Table I). 

나. 평가

술전, 술후 한 달째, 그리고 술후 1년째에 방사선촬영을 

시행하였으며, 방사선 촬영은 전산화단층촬영 (CT), 워터스 

촬영 (water’s view)을 시행하였고 이 중 안면골 전산화단층

촬영의 음영차이를 HU (hounsfield units)으로 비교하였다. 

각 군의 술후 한 달째와 술후 1년째 HU (hounsfield units) 

측정의 차이는 통계학적 검증을 위하여 Wilcoxon signed 

rank test를 이용하였고 p값은 0.05 수준을 기준으로 하였다. 

추적관찰기간은 술후 6개월에서 24개월로 평균 12.8개월이

었다.

술후 한 달째 촬영한 안면골 전산화단층촬영에서 다공

성 폴리에틸렌 (porous polyethylene)의 음영 강도는 평균 

-42.07로 나타났으며 흡수성 플레이트 (resorbing plate)의 

음영 강도는 평균 105.67로 다공성 폴리에틸렌 (porous 

polyethylene) 군보다 비교적 강하게 관찰되었고 망상 티타

니움 판 (titanium mesh plate)의 음영 강도는 평균 539.48로 

방사선 비투과적 특성답게 아주 강한 고음영으로 관찰되어 

세 가지 인공삽입물의 음영 강도 차이를 이용하여 삽입물의 

III. 결  과
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Fig. 4. Titanium mesh plate (Synthes, Oberdorf, Switzerland).
(Above) Preoperative coronal CT scan of 16-year-old male 
with Lt inferior orbital fracture (single arrow). (Center) CT 
scan in 1 month after the orbital reconstruction using titanium
mesh plate (double arrow). Note titanium mesh plate is seen
radiopaque as completely white line just above orbital defect
area. (Below) CT scan in 12 months (triple arrow). Note 
titanium mesh plate is still seen radiopaque as completely 
white line and there is no change on radiodensity of the plate.

구분을 쉽게 관찰할 수 있었다. 

이들 세 가지 삽입물의 음영 강도를 술후 12개월까지 추

적관찰 한바 다공성 폴리에틸렌 군에서는 음영강도가 

10.52 HouseField Units 증가하고 (p=0.056) 흡수성 플레

이트 군에서는 음영강도가 26.87 HouseField Units 감소

하였으나(p=0.050) 술후 한 달째와 술후 1년째의 음영 강

도 차이를 통계적으로 비교하여 본바 의미 있는 차이는 발

견되지 않았다 (p≥0.05) (Table I).

안와골절의 수술은 일반적으로 안구 견인검사 상 안구 

회전에 제한이 있는 경우, 방사선소견 상 광범위한 (2 cm2 

이상) 골결손 소견이 있거나 외안근의 감돈이 있는 경우, 

3 mm 이상의 안구함몰이 있는 경우에 수술을 시행한다. 안

와골절 정복술에 사용되는 삽입물의 종류에는 여러 종류

가 있지만 뼈, 연골, 근막과 같은 자가조직 (autogenous 

material)이 조직 적합성 면에서 이상적인 삽입물이라 할 

수 있다.1,2 하지만 자가조직을 이용하면 조직 채취 공여부의 

합병증이 발생할 수 있으며 인체 내에서 다양한 흡수율로 

인하여 수술결과를 예측하기 힘든 단점이 있고 특히 자가골

이식의 경우에는 대부분 두꺼운 두개골이나 장골을 사용하

는데, 채취한 뼈를 안와골절 골결손 모양에 맞게 얇고 곡선

을 이루도록 만들기 위해서는 많은 노력이 필요하고 수술시

간이 증가하는 단점이 있다.1,2

이러한 결점을 극복하기 위하여 실리콘 판 (silicon sheet), 

망상 티타니움 판 (titanium mesh plate), 다공성 폴리에틸렌

(porous polyethylene), 흡수성 플레이트 (resorbing plate) 

등의 수술에 사용하기 용이하면서도 장기간 인체에 이식

하여도 안전한 인공물질 (alloplastic material)이 차례로 

개발되어 사용 되었다.1 이 중 과거에 사용된 재료들은 술

후 장기간의 추적관찰에서 감염이 발생 하던지 삽입물의 

위치가 이탈되거나 노출되어 이차 수술로 삽입물의 제거

가 필요한 경우가 발생하였으나
2 조직 적합성이 우수한 새

로운 재료의 개발되면서 이차 수술의 빈도도 점차 감소하

고 있다.

이상적인 안와 삽입물은 의도하는대로 모양 변형이 수월

하면서도 높은 인장강도 (tensile strength)와 구조적인 안정

성이 있어야 하고 장기간 인체 내에 있어야 하므로 조직 적

합성이 높으면서 감염에 저항성을 가져야 하고 술후 방사선 

촬영 상에서 쉽게 구별하고 관찰할 수 있어야 한다.2 과거 

수년간 이러한 삽입물의 조건을 만족시키는 재료로 다공성 

폴리에틸렌 (porous polyethylene)이 많이 사용되어 왔다. 

Medpor®는 다공성 폴리에틸렌 (porous polyethylene)으로 

만든 판 형태의 재료로서 수술 후 약 4~6개월이 지나면 다공

성 pore 사이로 섬유 혈관화 (fibrovascular ingrowth)가 이

루어져 감염에 저항성을 가지게 되고 이후 골형성 (mineral 

deposition)이 되면서 안정적인 지지를 보이는 장점이 있

다.2-4 Medpor®를 이용한 수술 후 내부의 섬유혈관화 정도는 

자기공명영상, bone scan, CT 등 다양한 방법을 이용하여 

관찰할 수 있는데
5,6 이전의 연구에서는 수술 후 삽입물의 

영상변화를 일회성으로 관찰만 하였으며 이 연구에서와 같

이 수술 후 일정 기간 동안 음영의 변화를 정량적으로 관찰

하고자 한 것은 새로운 시도라 생각된다.

티타늄 판은 인체 내에서 조직 반응이 적고 영구적인 안

정성을 얻을 수 있으며 술후 방사선촬영 상에서 쉽게 관찰

이 되는 장점이 있지만 수술 후 MRI촬영이 어려운 단점이 

있다. 이 연구에서 티나늄 판은 다른 삽입물에 비하여 강

IV. 고  찰
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한 음영으로 관찰되어 쉽게 구분할 수 있었으며 수술 후 1

년까지 음영강도가 변화를 거의 보이지 않았다 (p= 0.866).

최근에는 PLGA (Poly lactide-co-glycolide) 혹은 PLDA 

(Poly-lactide-co-DL-lactide) 제재를 이용한 흡수성 플레이

트 (resorbing plate)가 개발되면서 이를 이용한 정복술도 많

이 시행되고 있다. 흡수성 플레이트 (resorbing plate)는 모

양의 변형이 쉬워 정밀한 3차원적 재건이 가능하고, 일정 시

간 후에 흡수되어 없어져 후기 합병증의 우려가 없는 장점이 

있으나,7-9 아직 흡수된 후 안구용적 변화로 인한 지연성 안구 

함몰 및 복시 등 발생 등의 대한 장기 추적관찰 결과가 부족

하여 안전성에 대한 추가 검증이 필요할 것으로 생각된다.

본 연구는 안와골절 수술에 사용되는 여러 인공삽입물 

중에서 Medpor®, 티타늄 판, 흡수성 플레이트의 세 가지 

인공삽입물의 변화를 술후 안면골 전산화단층촬영 상에서 

추적관찰하여 보았다. 안면골 전산화단층촬영에서 음영 강

도를 나타내는 Hounsfield Units (HU)는 물의 음영을 기준

으로 비교하여 각 조직을 숫자로 수치화한 것으로서 조직의 

투과성에 따라 공기 (air)에서는 -1000, 지방조직에서는 -60~ 

-100, 물에서는 0, 뼈에서는 +00~+1000을 나타내게 되어 있

으며 뼈 조직에서는 골화 정도가 진행됨에 따라 수치가 증가

하게 된다. 관찰결과 수술 후 안면골 전산화단층촬영 상에서 

세 가지 인공 삽입물의 house field unit가 뚜렷이 구분되어 

수술에 사용된 삽입물의 종류를 쉽게 판별할 수 있었다. 술

후 12개월간 추적관찰 한 결과 다공성 폴리에틸렌을 사용한 

군은 house field 음영강도가 증가하고, 흡수성 플레이트를 

사용한 군은 house field 음영강도가 감소하는 양상을 보였

다. 이는 다공성 폴리에틸렌 (porous polyethylene)을 사용

한 군은 섬유혈관화와 신생골의 형성으로 음영강도의 증가

한 것으로 생각되며 흡수성 플레이트 (resorbing plate)를 사

용한 군은 술후 인체 내에서 약 2년 후에 흡수되는 것으로 

알려져 있으므로 이에 따른 변화로 생각된다. 흡수성 플레이

트에서 음영강도의 감소는 흡수가 진행될수록 계속하여 감

소할 것으로 생각되며 장기간 추적관찰 한다면 완전히 흡수

되는지 여부를 안면골 전산화단층촬영을 통한 추적관찰로 

확인이 가능할 것으로 기대된다. 이 연구에서도 술후에 흡수

성 플레이트의 흡수로 인한 부피의 감소 여부를 관찰하고자 

하였으나 수술 후 시간이 경과할수록 안면골 전산화단층촬

영 영상에서 흡수성 플레이트의 외연 (outline)이 명확하게 

관찰되지 않아 측정 불가능하였다.

그리고 위의 음영변화는 통계상 유의한 차이를 나타내지 

않았는데 이는 술후 1년이라는 제한된 기간 동안 외래 관찰

을 통하여 얻은 결과 때문이라 생각되며 향후 추적관찰기간

과 환자수가 증가하면 통계적으로 유의한 차이를 얻을 수 

있을 것으로 기대된다.

인공삽입물을 이용한 안와골절 수술에서 수술 후 방사

선학적 검사를 통하여 사용된 삽입물의 종류를 구별하고 

위치 및 크기를 관찰하는 것은 수술결과의 판단과 환자의 

예후 예측을 위하여 중요하다. 저자는 안와골절 환자의 수

술 후 외래 통원 관찰기간 동안 안면골 전산화단층촬영을 

시행하여 인공삽입물이 어떻게 관찰되는지 추적하여 보았

다. 술후 단층촬영 상에서 음영의 강약에 따라 다양한 삽입

물 종류의 구별이 가능하였으며 사용된 삽입물의 음영은 

술후 1년간의 변화를 관찰할 수 있었으나 통계상 유의한 

차이를 발견하지는 못하였다. 향후 보다 긴 기간 동안 삽입

물의 음영이 어떻게 변화되는지 추적관찰이 필요할 것으

로 사료된다.
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