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Due to the introduction of CR and DR, it has been neglected the use of the X-ray beam collimator and field 

size. This study examines nationwide survey of the proper use of collimator and field size by area in a specific 

field of plain radiography and the current status. Authors emphasized the need for the field size criteria, and 

propose a standard reference field size in each specific radiologic examination. Total 333 medical institutions 

(included in Seoul, Gyeonggi-do, Jeolla, Chungcheong, Gangwon-do, Busan area), were investigated in relation 

to the status of the X-ray beam collimation field size, type specific inspection areas, medical facilities, and image 

analyses by type to figure out whether they use the adjustment of image field to the specific examination. To 

assess the awareness and the impact of radiation exposure to the collimation adjustable, 168 radiographers who 

was working in 10 general hospitals, 10 hospitals, and 10 clinics, were surveyed how they haver adjusted the 

actual field size. We examine that 61.3% of medical institutions used the “Proper collimation” and only 49.9% 

of them employed proper one in lumbar spine densely crowded by major organs. 69% among general hospitals, 

and 65% among hospitals using DR system were using proper collimation. Radiographers recognized that proper 

adjustment of collimation could reduce the harmful radiation dose on patients. In the survey, 97.6% of 

respondents were aware of this fact, but only 83.3% of respondents did the adjustment of the size of the 

collimation field. The using of proper collimation field was low in the nationwide survey, so the effort to reduce 

the radiation dose on the patients is urgently needed. A unified standard for the field accompanied by thorough 

education should be needed.
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서    론

  방사선 검사에서 방사선 피폭을 이기 한 가장 기본

인 노력은 방사선 검사의 정당화와 검사에서의 최 화이

다. 정당화는 환자의 진단을 해 방사선 검사가 꼭 필요하

다는 것을 말하며, 최 화는 일단 방사선 검사를 시행하기

로 하 다면 환자나 방사선 계종사자가 최소의 방사선 

피폭으로 좋은 화질을 얻는 노력이다. 최 화에서는 항상 

합리 으로 달성 가능한 한 낮게(ALARA: as low as reason-

ably achievable) 원칙에 따라 환자의 방사선 피폭선량을 방

사선 진료의 가치를 손상하지 않는 범 에서 최소한으로 

해야 한다. 최근 약 10여 년 부터 보 화가 진행된 컴퓨

터 상처리장치(CR: computed radiography), 혹은 디지털

상처리장치(DR: digital radiography) 사용은 과노출이나, 

노출에서도 후처리 작업을 통해 불필요한 재검사가 히 

감소되었다. 방사선 조사야를 넓게 하여 검사를 하고 진단

에 필요한 작은 부 만을 선택하고, 컴퓨터상에서 상 

도(image density)를 조 하여 송하기 때문에 실제 검사에

서 압과 류가 높은 조건으로 검사하여 화질을 좋

게 하지만 상 으로 방사선량은 높아지게 된다. Zetter-

berg와 Espeland에1) 의하면 이 에 사용한 아날로그 유형의 

필름 검사보다 DR로 환된 이후, 요추 검사의 경우 조사

야의 크기가 46% 증가되었다고 보고하고 있다. 따라서 방



Jee Hye Kim, et al：X-ray Beam Collimator Utilization

- 120 -

사선 검사에서 X-선속 조사야(X-ray beam field size) 조 에 

한 인식과 정 선량에 한 인식은 과거 필름 검사 때

보다 부족하게 되었다. 결국 재 많은 진단 방사선 검사에

서 X-선속 조사야에 한 인식 결여는 검사 부 보다 큰 

조사야로 검사하여 환자에게 불필요한 선량 노출을 증가시

키고 있다. 인체의 요기 이 있는 부 에서의 검사에서 

필요이상의 큰 조사야의 사용은 방사선에 의한 요기 의 

피해를 가 시킬 수 있다. 를 들어 요추 검사의 경우 조

사야를 크게 하면, 요 장기(간, 신, 방 )에 불필요한 방

사선 노출이 된다. 한 보고에 의하면 요추 검사에서 조사야

를 완 히 열어놓고(43 cm×43 cm) 검사 하면 한 조사

야 (17 cm×32 cm)로 검사하 을 때와 비교하여 요기

에 미치는 흡수선량을 45∼80% 이상 증가시킨다고 하

다.2) 잘못된 조사야 사용에 한 보고는 우리나라의 경남 

김해 지역에서의 가변조리개 성능검사와 조사야와 X-선 

조사야 일치성 실태조사에서 부 한 장비의 사용이 10∼

12.5%이며, 조사야 일치 시험에 부 합률이 42.5%라고 보

고하 다.3) 

  본 연구에서는 국 으로 일반방사선 검사에서 사용하

는 X-선속 조사야 크기를 실태 조사하고, 조사야의 선택이 

환자피폭선량 감화에 끼치는 향에 한 인식을 설문조

사를 통해 알아보았으며 조사야 크기의 변화는 피폭선량에 

큰 향을 주기 때문에 검사부 별 X-선속 조사야의 합

한 기 의 필요성을 제의하고자 한다.

상  방법

  2010년 3월부터 2011년 7월까지 서울, 경기도, 라도, 

충청도, 강원도, 부산 지역에 있는 333개의 의료기 을 무

작 로 선별하여 직  의료기 을 방문하여 조사야 사용 

실태조사를 하 다. 검진센터, 내과 등과 같이 특정부 만

을 검사하는 의료기 은 조사 상에서 제외하 다. 의료

기 별, 상종류별(Film, CR, DR), 검사부 별(20개 촬

부 )로 X-선속 조사야 크기를 측정하 다. 기기별로 제공

하는 기  조사야의 크기가 두 가지 이상일 때는 ALARA 

원칙에 따라 작은 조사야를 기 으로 하여 조사야 사용 

합 여부를 정하 다. 기 으로 되어있는 X-선속 조사야 

크기와 실제 검사에서 사용하고 있는 X-선속 조사야 크기

를 서로 비교하여 검사부 별, 의료기  종별, 상종류별

로 나 어 X-선속 조사야 사용의 합 여부를 정하 다. 

정은 검사부 별로 3부  이하에서 부 합 조사야를 사

용하고 있을 때 합한 조사야(Adequate collimation)라 하

고, 검사부 별로 4부  이상 부 합 조사야를 사용하고 

있을 때 부 합한 조사야(Poor collimation)라 하 다. 한 

부 합한 조사야는 4부  이상∼7부  이하의 부 합(Part-

ly using)과 8부  이상 부 합(Full open)으로 나 어 조사

하 다. 

  설문조사는 실태조사와는 별개로 무작 로 종합병원 10

곳, 병원 10곳, 의원 10곳을 선정하여 일반검사실에 근무하

는 방사선사에게 설문지를 배포하여 답변에 응한 총 168명

을 상으로 하 다. 성별, 업무근속연차, 의료기 종, 장비

의 상유형과 더불어 X-선속 조사야 조 이 환자피폭선량 

감화에 끼치는 향에 한 인식, 조사야 조  방법과 실

제 사용하고 있는 검사부 별 X-선속 조사야 크기를 조사

하 다. 설문의 주요 내용은 Table 1과 같다. 설문지에는 실

제 검사자가 사용하고 있는 검사부 별 조사야 크기를 체

크하게 하 다.  

결    과

1. 의료기 종별 조사야 조  사용 실태조사 

  실태 조사한 체 333개 의료기   부 별로 합한 

조사야를 조 하여 사용하고 있는 의료기 이 204개(61.3%), 

부분 으로 조사야를 조  사용하는 의료기  43개(12.9%), 

 조사야를 조 하지 않는 의료기 이 86개(25.8%)로, 

조사 체 의료기 의 38.7%에서 부 합한 조사야의 크기

를 사용하고 있었다(Table 2).

  의원  합한 조사야를 사용하는 곳은 39개(56.5%), 부

합 조사야 크기를 사용하는 곳은 30개(43.5%)이었으며, 

병원은 76개(56.3%)가 합한 사용을 하고 있고, 59개(43.7%) 

가 부 합한 조사야 크기를 사용하고 있으며, 종합병원은 

40개(31.0%)에서 부 합한 조사야 크기를 사용하고 있었다

(Table 3). 

2. 상종류별 조사야 조  사용 실태조사

  실태 조사한 체 333개 의료기   필름을 사용하는 

의료기 은 52개, CR을 사용하는 곳은 164개, DR을 사용

하는 의료기 은 117개이었다. 필름을 사용하는 의료기  

 합한 조사야를 사용하는 곳은 35개(67.3%), 부 합 조

사야를 사용하는 곳은 17개(32.7%) 이었으며, CR을 사용하

는 의료기 은 93개(56.7%)에서 합한 사용을 하고 있었

고, 71개(43.3%)에서 부 합한 조사야를 사용하고 있었다. 

DR을 사용하는 의료기 은 76개(65.0%)에서 합한 조사

야를, 41개(35.0%)에서 부 합한 조사야로 검사하고 있었
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Table 1. Questionnaire for the use of X-ray beam collimation.

X-ray beam collimation에 한 방사선사의 인식조사

* 귀하의 성별과 근속연수는 어떻게 되십니까?       남 / 여             연차 : _______________ 년

* 귀하가 근무하는 의료기 종은 어떻게 되십니까?

  ① 의원               ② 병원               ③ 종합병원

* 귀하가 사용하는 장비의 상유형은 어떻게 되십니까?

  ① Film                ② CR                  ③ DR

1. Collimation의 조 이 환자의 피폭선량 감화에 도움이 될 것으로 생각하십니까?

  ① 그 다              ② 아니다

2. 환자의 검사부 에 맞추어 X-ray beam collimation을 조 하시나요?

  ① 아주 그 다(100∼80%)    ② 그 다(80∼60%)       ③ 보통이다(60∼40%)

  ④ 그 지 않다(40∼20%)     ⑤  그 지 않다(20∼0%)

3. Collimation을 사용하는 방법은?

  ① 병원의 규정된 film size로 검사한다.

  ② 장비에 Auto collimation을 설정하여 검사한다.

  ③ 먼  검사하고 나 에 이미지를 편집한다.

  ④ Collimation에 해 생각해본  없다.

  ⑤ 기타 : _____________________________________________________________________________________

4. 검사에서 귀하가 실제 사용하고 있는 Collimation size (inch)를 표시해 주십시오.

   (기타: 항목과 다른 경우 Collimation size (inch)를 어주세요)

검사종류 X-ray beam collimation size (inch)

Wrist AP  8×10 10×12 14×17 기타

Elbow AP  8×10 10×12 14×17 기타

Humerus AP 10×12 14×17  7×17 기타

Ankle AP  8×10 10×12 14×17 기타

Knee AP 10×12 14×17  7×17 기타

Skull AP  8×10 10×12 14×17 기타

C-Spine AP  8×10 10×12 14×17 기타

B) Clavicle AP 10×12 14×17  7×17 기타

Shoulder AP 10×12 10×12 14×17 기타

T-Spine AP 10×12 14×17  7×17 기타

L-Spine AP 10×12 14×17  7×17 기타

T-Spine LAT 10×12 14×17  7×17 기타

L-Spine LAT 10×12 14×17  7×17 기타

* 조해 주셔서 감사합니다.
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Table 3. X-ray beam collimation for medical institutions.

Medical institution Adequate collimation (%) 
Poor collimation

Total (%)
Partly using (%) Full open (%)

Clinic 39 (56.5) 10 (14.5) 20 (29.0)  69 (100)

Hospital 76 (56.3) 20 (14.8) 39 (28.9) 135 (100)

General hospital 89 (69.0) 13 (10.1) 27 (20.9) 129 (100)

Table 2. X-ray beam collimation for different body regions 

(total).

Adequate 

collimation 

Poor collimation
Total

Partly using Full open

204 (61.3%) 43 (12.9%) 86 (25.8%) 333 (100%)

Table 4. X-ray beam collimation for kind of image.

Kind of image Adequate collimation (%) 
Poor collimation

Total (%)
Partly using (%) Full open (%)

Film 35 (67.3)  4 (7.7) 13 (25.0)  52 (100%)

CR 93 (56.7) 24 (14.6) 47 (28.7) 164 (100%)

DR 76 (65.0) 15 (12.8) 26 (22.2) 117 (100%)

다(Table 4).

3. 검사부 별 조사야 조  사용 실태조사

  검사 부 별로 나 어 보면 흉부 후, 흉부 측면, 복부, 

골반, 고  촬  검사는 모두 합한 조사야 크기를 사용

하고 있었으며, 손목 137개(41%), 팔꿈치 115개(34.5%), 상

완골 118개(35.4%), 발목 115개(34.5%), 무릎 113개(33.9%), 

어깨 96개(28.8%), 양 쇄골 140개(42.0%), 두부 후, 두부 

측면 각 93개(27.9%), 경추 후, 측면 각 95개(28.5%)에서 

부 합한 조사야 크기를 사용하고 있었다(Table 5). 

4. 조사야 크기와 방사선 피폭에 한 설문조사

  “조사야 조 이 환자의 피폭선량 감화에 도움이 될 것

인가?”에 한 질문에 응답한 방사선사 168명  164명

(97.6%)이 방사선 검사 때 조사야 조 이 환자에게 피폭되

는 선량을 감화 시킬 수 있다고 답변하 으며, 실제 검사

에서 환자의 검사부 에 맞추어 X-선속 조사야의 크기를 

조 하는가에 한 답변에 아주 그 다와 그 다는 답변이 

161명(95.8%)으로 부분에서 조사야 조 을 시행하고 있

다고 답하 다. 조사야를 조 하는 방법으로는 촬  장비

에 자동 조사야 조 (auto collimation)을 설정해놓고 사용한

다는 응답이 96명(56.1%)으로 가장 많았다. 방사선 검사 때 

실제 사용하는 검사 부 별 X-선속 조사야의 크기에 한 

설문답변에서는 흉추 후와 요추 후 검사에서 각각 

30.4%, 43.1%, 그리고 손목 검사에서 36.9%의 합하지 않

는 조사야 크기를 사용하고 있었다(Table 6). 한 설문조사

의 결과와 실제 실태조사를 통한 올바른 조사야의 사용에 

한 조사에서는 부분이 일반검사부 에서 서로 다른 불

일치를 보 다(Table 7).

고    찰

  조사야는 조사야 조 기구(collimator)를 사용하여 X-선속

을 제어하는 것을 말하며, 조 기구는 X-선  용기 앞에 

부착되어 있다. 조사야를 조 하는 목 은 방사선촬 에서 

1차 방사선을 제한하는 것이며, 환자피폭선량을 이는 가

장 좋은 방법이기 때문이다. 조사야를 조 하여 검사하게 

되면 환자에게 조사되는 방사선량이 최소로 되어 산란선을 

일 수 있게 된다. 이 게 되면 상에서 구조물이 보다 

더 확실하게 보이고 상 조도를 증가시켜 좋은 화질이 

생성된다. 한 불필요한 방사선 조사 부분을 임으로 2

차 산란선을 일 수 있고, 산란선을 임으로 화질에서의 

검정과 흰색사이의 단계는 지만(short-scale radiation/con-

trast) 경계가 뚜렷한 고해상도(high contrast)을 만들 수 있어 

낮은 압으로 촬 이 가능해 지기 때문이다.4-6) 낮은 압
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Table 6. Status of X-ray beam collimation size in clinical 

examinations.

Radiographic exam.
Adequate

collimation (%)

Poor

collimation (%)

Wrist AP 106 (63.1) 62 (36.9)

Elbow AP 168 (100)  0 (0)

Humerus AP 116 (69.0) 52 (31.0)

Ankle AP 168 (100)  0 (0)

Knee AP 154 (91.7) 14 (8.3)

Skull AP 168 (100)  0 (0)

C-spine AP 168 (100)  0 (0)

B) clavicle AP 168 (100)  0 (0)

Shoulder AP 164 (97.6)  4 (2.4)

T-spine AP 117 (69.6) 51 (30.4)

T-spine Lat 121 (78.0) 47 (28.0)

L-spine AP  95 (56.9) 72 (43.1)

L-spine Lat 118 (70.7) 49 (29.3)

Table 5. X-ray beam collimation for different body regions.

Radiographic exam. Adequate (%) Poor (%)

Chest PA 333 (100)   0 (0)

Chest Lat 333 (100)   0 (0)

Abdomen AP 333 (100)   0 (0)

Pelvis AP 333 (100)   0 (0)

Wrist AP 196 (59.0) 137 (41.0)

Elbow AP 218 (65.5) 115 (34.5)

Humerus AP 215 (64.6) 118 (35.4)

Shoulder AP 237 (71.2)  96 (28.8)

Hip AP 333 (100)   0 (0)

Knee AP 220 (66.1) 113 (33.9)

Ankle AP 218 (65.5) 115 (34.5)

Skull AP 240 (72.1)  93 (27.9)

Skull Lat 240 (72.1)  93 (27.9)

C-Spine AP 238 (71.5)  95 (28.5)

C-Spine Lat 238 (71.5)  95 (28.5)

B) Clavicle AP 193 (58.0) 140 (42.0)

T-Spine AP 149 (44.8) 184 (55.2)

T-Spine Lat 148 (44.5) 185 (55.5)

L-Spine AP 189 (56.8) 144 (43.2)

L-Spine Lat 172 (51.7) 161 (48.3)

Table 7. Difference of inadequate rate between clinical and 

document survey.

Radiographic 

exam.　

Inadequate rate in 

clinical survey (%) 

Inadequate rate in 

document survery (%)

Wrist AP 41 36.9

Elbow AP 34.5  0

Humerus AP 35.4 31

Ankle AP 34.5  0

Knee AP 33.9  8.3

Skull AP 27.9  0

C-spine AP 28.5  0

B) clavicle AP 42  0

Shoulder AP 28.8  2.4

T-spine AP 55.2 30.4

L-spine AP 43.2 43.1

T-spine Lat 55.5 28

L-spine Lat 48.3 29.3

은 곧 방사선량을 감소시킬 수 있는 것이며, 조사야를 더 

작게 한다는 것은 방사선 피폭되는 조직단 면 이 감소하

고 짧은 스 일의 조도를 이루어 뿌연 안개 상이 나타

나며, 필름 농도가 감소하며, 조도는 상 으로 증가한

다. 이런 상은 신체의 두꺼운 부 나 그리드를 사용하지 

않을 때 가장 크게 나타난다. 방사선 피폭 측면에서 보면 

조사야를 크게 하면 할수록 입수 공기 커마률(entrance air 

kerma rate)은 증가한다. 

  조사야 조 에서 가장 요한 것은 일정한 조건으로 검

사하는가, 여러 가지 촬 요소( 를 들면 자동조출장치 사

용)로 검사하는가에 따라 방사선 피폭은 달라질 수 있다. 

안면골(facial bone) 검사에서 일정한 조건으로 수동 검사하

는 경우는 갑상선, 수정체가 받는 방사선 선량은 조사야를 

작게 할수록 피폭도 어지나, 자동노출장치들을 이용한 

다양한 방법으로 검사하는 경우 조사야를 작게 하면 갑상

선이 받는 선량은 감소하나 반 로 수정체가 받는 양은 커

지게 된다고 하 다. 따라서 일정한 조건의 수동검사인가, 

그 외 다양한 방법으로 검사하는 가에 따라 신체 장기 부

가 받는 선량은 차이가 날 수 있다는 것을 유념하여야 

한다.7) 한 조사야를 작게 하는 경우 노출을 조 하지 않

으면 필름 농도는 감소하게 된다. 즉 14×17인치 크기에서 

10×12인치 크기로 이게 되면 mAs를 1.25배 증가시켜야 

된다. 14×17에서 8×10으로 하면 1.4배 증가시켜야 같은 

상의 화질을 얻을 수 있다.8)  

  치과 검사에서도 조사야의 크기가 작을수록 조도를 

향상시켜 좋은 화질을 얻을 수 있다고 하여 치석 진단이나 

모니터를 해선 조사야의 크기를 작게하는 것을 권고하고 

있다.9) 투시에서는 환자의 피폭선량을 일 수 있는 요 

요소로써 조사야의 조 을  강력히 권고하고 있으며,10) 특

별히 제작된 조사야 기구를 통해 심있는 부 만을 투시

하여 환자에게 주는 피폭선량을 감할 수 있다고 하 다.11)

  이 게 조사야의 조 이 일차 으로 방사선피폭을 일 

수 있는 방법임에도 불구하고, 실제 실태조사에서는 조사
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Table 8. Standard X-ray beam collimation size in radio-

graphic examinations.

Radiographic exam.
X-ray beam collimation

size (inch)

Wrist AP  8×10

Elbow AP 10×12

Humerus AP  7×17

Ankle AP  8×10

Knee AP 10×12 or  7×17

Skull AP 10×12

C-Spine AP  8×10 or 10×12

B) Clavicle AP  7×17 or 14×17

Shoulder AP 10×12

Chest PA 14×14 or 14×17

Abdomen AP 14×17

Pelvis AP 14×17

Hip AP 14×17

T-Spine AP  7×17  

L-Spine AP  7×17  

T-Spine LAT 11×14 

L-Spine LAT 11×14 

L-Spine OBL 11×14 

야 조 은 하지 않거나 부분 으로 시행하는 의료기 이 

38.7%로 실제 방사선 검사에서 직 으로 방사선 피폭을 

일 수 있는 방법인 조사야 크기 조 이 제 로 시행되고 

있지 않으며, 이에 한 인식도 부족한 실정이다. 종합병원

이 좀 더 조사야 조 을 잘 시행하고 있으나, 의료기 별로 

통계  차이는 없었다. 상 종류별로도 CR을 사용하고 있

는 의료기 이 43.3%의 부 합로 가장 높았다. 설문조사에

서 조사야의 크기가 방사선피폭에 향을 미치고 있고 실

제 리를 하고 있다고 답변을 하고 있지만, 조사야 크기 

질문에 한 조사에서는 일부 부 에서는 30∼40%에서 잘

못된 조사야를 사용하고 있었다. 권고되고 있는 흉추와 요

추 검사에서는 50% 정도의 부 합률을 보여 정확한 조사

야에 한 지식과 한 교육, 홍보가 시 한 실정이다. 

그리고 기  조사야 크기는 합하 으나 고환, 난소 등 주

요 기 이 있는 부 의 검사에서는 검사에 지장을 주지 않

은 범 에서 조사야를 여서 검사하는 것이 요추 후 검

사의 경우 42%까지 고환에 한 피폭선량을 일 수 있다 

하 다.12)

  설문조사에서 총 168명 에서 140명이(83.3%) 합한 

X-선속 조사야 크기로 검사한다고 응답하 으나, 실제 실

태조사에서는 61.3%만이 합한 조사야 크기를 조 하고 

있었고, 의료기 의 25.8%에서는 모든 검사 부 에서 조사

야를 완 히 열어 놓은 채 방사선 검사를 하고 있었다. 이

는 방사선 검사자가 자신은 바른 검사법으로 하고 있다고 

잘못된 인식을 하고 있다는 설명이다. 요추 후 검사의 경

우 근 장기 부분이 주요 기 임에도 불구하고 실태조사

에서 43.2%, 설문조사에서 43.1%로 가장 부 합한 조사야

를 사용하는 검사부 로 나타나 조사야 조 을 하지 않아 

발생하는 불필요한 피폭선량의 피해는 실제 더욱 클 것으

로 상된다.

  조사야 크기에 한 부 합을 보면 팔꿈치와 발목 검사 

같은 경우 설문조사에서는 모두 합한 조사야 크기로 조

하여 방사선 검사를 한다고 응답하 으나, 실태조사에서

는 34.5%가 부 합한 조사야를 사용하고 있는 것으로 나타

나 실제 설문조사와 실태조사 간에 큰 차이를 보이고 있다. 

이 역시 검사자가 이상 으로 생각하는 조사야와는 다르게 

실제 검사에서는 조사야를 조 하지 않고 방사선 검사를 

하고 있는 것으로 생각된다. 

  X-선속 조사야 크기는 환자의 진료에 지장이 없는 범

에서 조 되어야 한다. 그러나 병변진단 역을 벗어난 부

까지 포함한 조사야는 환자가 불필요한 선량을 받게 되

므로 주의하여야 한다. 자들은 일반검사의 각 검사 부

별로 기  조사야의 크기에 해 Table 8에서 제시한다. 

  조사야 조 기구는 시간이 지남에 따라 장치의 노화에 

의해 학  조사야와 실제 X-선 조사야가 불일치되는 경

우가 나타날 수 있고, 조 기구의 조도가 기 치에 미치지 

못하여 정확한 조사야가 되지 않을 수 있어 주기 으로 

검을 하여야 한다. 미국의 NEXT (Nationwide Evaluation of 

X-ray Trends)의 조사에 의하면 자격을 갖춘 방사선 검사자

가 무자격자 혹은 경험이 부족한 검사자보다 조야야 조

을 더 잘 한다고 보고하 다.13) 방사선 종사자는 검사부

별 X-선속 조사야 크기 조 이 환자에게 불필요한 피폭선

량을 일 수 있고 조사야를 최소화 하여 검사해야 한다는 

의식은 가지고 있으나 설문에 응답한 조사야 크기 조 에

서 실제 X-선 검사 시 조사야 크기 조 이 잘 이루어지지 

않고 있었다. 한 병원의 규정된 필름 크기로 검사한다고 

답하거나 장비에 설정되어 있는 자동 조사야 조 로 검사

한다고 응답한 같은 병원에 종사하는 방사선사들 사이에서

도 정 X-선속 조사야 크기를 다르게 응답하 다. 

결    론

  검사부 별 조사야의 조 은 실태조사를 통해 낮게 나타

나 검사부 별 X-선속 조사야 크기에 한 기 이 재정리 

되어야 하며, 특히 요추와 흉추와 같이 방사선에 민감한 주
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요 장기가 근 해 있는 검사 부 는 좀 더 정확한 조사야 

기 이 마련되어야 할 것이다. 한 방사선 종사자를 상

으로 조사야 확 로 인한 불필요한 피폭선량이 증가하는 

문제 과 검사부 별 조사야 기 에 해 철 하게 교육하

여 X-선속 조사야 크기에 한 지식을 확고히 하고, 방사

선 검사를 할 경우 반드시 조사야 크기는 검사부 에 합

하도록 조 하여 환자가 받는 불필요한 피폭선량을 이는

데 노력하여야 할 것이다.
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진단방사선 일반촬영에서의 X-ray Beam Collimator 사용 전국 실태조사

*경희 학교병원 상의학과, †동아 학교병원 상의학과, 
‡ 남 학교병원 상의학과, §식품의약품안 청 방사선안 과

김지혜*ㆍ성동욱*ㆍ김정욱*ㆍ신진호*ㆍ이순근*ㆍ정경일*
엄종권†ㆍ이기남†ㆍ성호진‡ㆍ김윤 ‡ㆍ김 주§

방사선 검사에서 CR, DR의 도입으로 인해 X-선속 조사야의 사용이 경시되고 있는 실정이다. 일반방사선 검사에서 검사

부 별 조사야를 히 사용하고 있는지에 해 장 실태 조사와 설문 조사하고, 조사야의 기 의 필요성을 강조하며 

표  조사야를 제시하고자 한다. 서울, 경기도, 라도, 충청도, 강원도, 부산 지역 총 333개 의료기 을 상으로 X-선속 

조사야의 사용 실태를 장 조사하여, 검사부 별, 의료기 종별, 상종류별로 조사야 조 의 사용 여부를 분석하 다. 

한 조사야 조 이 방사선피폭에 미치는 향과 인식을 평가하기 해 종합병원 10곳, 병원 10곳, 의원 10곳의 일반촬

실에 근무하는 168명의 방사선사를 상으로 X-선속 조사야 조 이 환자피폭선량 감화에 끼치는 향에 한 인식, 

조사야 조  방법과 실제 사용하고 있는 검사부 별 X-선속 조사야 크기를 설문 조사하 다. 검사부 별 합한 조사야

을 사용하고 있는 의료기 은 61.3%이었으나, 주요 장기가 집된 요추 검사의 경우에는 합한 사용이 49.9%에 불과하

다. 의료기 종별에서는 종합병원이 약 69%, 상종류별로 보면 DR을 사용하는 병원의 65.0%에서 합한 조사야을 

사용하 다. 설문 조사에서는 응답자의 97.6%가 조사야 조 이 환자에게 끼치는 선량을 일 수 있다고 인식하고 있었

으나, 실제로 부 별 X-선속 조사야의 크기를 조 하여 검사하는 경우는 83.3%이었다. 일반방사선 검사에서 한 조

사야를 사용하는 경우가 실태조사를 통해 낮게 나타났으며 이는 환자에 한 방사선 피폭선량을 이기 한 노력이 시

히 필요하며, 조사야에 한 통일된 표  규격이 필요하여 철 한 교육이 동반되어야 한다. 

심단어: 콜리메이션, 방사선 검사, 방사선량




