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Ellipsometric Expressions of Multilayered Substrate Coated with a Uniaxially 

Anisotropic Alignment Layer
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The effective reflection coefficients of an obliquely incident wave on a multi-layered substrate coated with a uniaxially 

anisotropic alignment layer are derived. The effective reflection coefficients as well as explicit ellipsometric expressions are 

provided as a function of film constants of multiple layers together with magnitude of anisotropy, direction of optic axis, and 

thickness of the alignment layer. It is expected that by adapting these expressions to the conventional modelling technique, the 

ordinary refractive index, the extra-ordinary refractive index, the azimuth angle and the tilt angle of the optic axis, and the 

thickness of the aligned surface can be determined simultaneously together with the thickness and volume fraction of each layer 

beneath the alignment layer.  
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다층박막이 있는 기층에 단축이방성 배향막이 코팅되어 있을 때 비스듬히 입사한 빛의 유효반사계수 표현들을 유도하였다. 

유효반사계수들과 타원상수들을 다층박막의 미지상수들은 물론 단축이방성 배향막의 광학이방성의 크기와 광축의 방향 그리고 

배향막의 두께로 표현하였다. 이를 바탕으로 배향막의 정상굴절률과 이상굴절률, 배향된 두께 그리고 광축의 방위각과 기울임각

을 다층박막의 두께나 조성비 등과 함께 타원법이 가지고 있는 높은 수준의 측정 정밀도를 유지하며 기존의 모델링 분석방법으

로 결정할 수 있도록 하였다.
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I. 연구 배경

가장 대표적인 평판형 영상표시장치인 LCD(liquid crystal 

display)에서는 고화질의 LCD 패널을 효율적으로 생산하기 

위해 잘 제어된 배향막의 형성이 필수적이며 LCD 산업현장

에서도 배향막 제작공정관리에 각별한 주의를 기울이고 있다. 

배향막은 ITO 유리 등의 기층에 폴리이미드(polyimide, PI)

막을 형성하고 열경화를 거친 다음 러빙공정이나 자외선 조

사 공정 등을 거쳐 만들어진다. 배향막을 평가하는 방법으로 

광학이방성이 큰 액정에 성공적으로 적용되어 온 통상적인 

방법은 리타데이션(Retardation)으로 표시할 때 배향막의 광

학이방성이 0.1-0.3 nm 정도로 매우 작기 때문에 적당하지 

않다.
[1-4]

 광학이방성을 가진 물질을 평가하기 위해서는 대개 

Mueller 편광법이나 일반화된 타원법(generalized ellipsometry)

을 사용한다.
[5-8]

 이들 방법에서는 입사광의 편광상태를 바꾸

거나 반사 또는 투과광의 편광상태 측정방법을 바꾸거나 입

사각 또는 시료의 방위각을 변화시키며 측정한 타원상태 변
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FIG. 1. A schematic figure showing the eigen axes (x’y’z’-axes) 

and the laboratory axes (xyz- axes) where the optic axis of the 

alignment layer makes an angle  with z-axis and its projection 

on xy plane makes an angle  with x-axis.

화들을 종합적으로 분석하는데 배향막과 같이 리타데이션이 

매우 작은 시료를 분석하기 위해서는 이방성 측정정밀도가 

매우 높아야 하기 때문에 시료의 방위각을 회전시키는 방법

이 선호된다.
[9] 

자기형성단분자(Self Assembled Monolayer)

의 극미소 광학이방성을 실시간으로 정밀하게 측정하는 방

법은 장비의 구조와 시료크기 제한 등으로 인하여 실용적이

지 못하며
[10]
 투과형 PCSA(polarizer-compensator-sample-analyzer) 

타원계를 개선하여 배향막의 미세 이방성을 측정, 분석할 수 

있도록 한 장비는 투과방식이므로 유리기층의 잔류 이방성

을 배향막 형성 이전에 별도로 측정하여 배경이방성으로 처

리해 주어야하는 번거로운 측면이 있다.
[9]
 더구나 빛이 시료

면에 수직으로 입사하는 이 방법으로는 광학이방성의 크기

와 광축의 방위각만을 파악할 수 있을 뿐 정상굴절율과 이상

굴절률, 배향막의 두께 그리고 광축의 기울임각 분포를 분리

하여 결정할 수는 없다. 최근 시료면을 기울인 상태에서 시

료를 회전시키며 측정한 투과광의 편광상태 변화로부터 배

향막의 이방성 분포를 탐구한 연구도 있지만 투과광 측정으

로부터 기인한 한계는 극복하지 못하고 있다.
[11]
 

한편 배향막을 광학이방성을 가지는 표면층과 광학적으로 

등방성인 그 아래의 주층으로 나누고 반사 타원법을 적용하

여 표면층의 정상굴절률과 이상굴절률, 광축의 방위각과 기

울임각 그리고 표면층과 주층의 두께 들을 결정하려는 시도

가 Hirosawa에 의해 보고되었다.
[12-15]

 Hirosawa는 이방성 박

막이 있는 시료를 반사 타원법으로 분석하기 위해서 Berreman

의 4×4 행렬식을 이용하였는데
[16]
 이 식들은 유리기층위에 

배향막이 있는 3상계 구조에만 적용되는 표현으로 ITO 등 

다층박막구조가 있는 기층과 같이 일반적인 배향막 시료의 

분석에 적용하지 못하는 한계를 가지고 있다. 또한 Berreman

의 4×4 행렬식은 매우 복잡하여 사용하는데 불편하므로 상

대적으로 사용이 간편한 확장된(extended) Jones 행렬 방법이 

많이 사용되는데 확장된 Jones 행렬 방법은 꼬인 네마틱(nematic) 

액정과 같이 연속적으로 변하는 이방성 매질을 투과하는 빛

의 편광상태 변화를 해석하는데 주로 활용되어 왔다.
[17-20]

 한

편 등방성 박막과 이방성 박막간의 경계면에서의 반사계수

와 투과계수는 잘 알려져 있지만 수식들이 상당히 복잡할 뿐

만 아니라
[21, 22]

 이방성 박막이 다층박막위에 놓여있을 때 이

방성 박막과 등방성 다층박막 내에서의 다중반사를 고려한 

유효반사계수는 보고되지 않고 있다. 

본 연구에서는 반사 타원법에 널리 적용되고 있는 모델링 

분석방법을 배향막의 정량분석에도 적용할 수 있도록 배향

막과 같은 단축이방성 박막이 등방성 다층박막 위에 있는 시

료에서 반사광의 편광상태변화와 타원상수 표현들을 제시한

다. 단축이방성 박막내 광축의 방향이 입사면에 수직하거나 

입사면과 나란한 경우에는 반사타원상수 표현들이 잘 알려

져 있지만
[23]
 이들은 광축이 입사면과 이루는 각도가 일반각

일 경우에는 적용할 수 없으며 그나마도 3상계 구조에만 적

용되는 한계를 가지고 있다. 본 연구에서 제시되는 표현들은 

광축의 방향에 대한 제약이 없을 뿐만이 아니라 기층에 등방

성 다층박막이 있는 시료에도 적용되는 일반식으로 활용성

이 넓다. 한편 타원상수를 얻기 위해 먼저 구한 유효반사계

수는 입사광의 입사각 의존성, 편광상태와 광축의 방향 및 

시료의 방위각 의존성을 모두 고려하고 있으므로 편광의존 

반사율 연구에도 유용하게 사용될 수 있을 것이다. 타원상수 

표현들은 기존의 타원법에서 사용되는 소위 모델링 기법을 

단축이방성 박막이 있는 시료에도 적용하여 배향막의 정상

굴절률과 이상굴절률, 배향막의 두께 그리고 광축의 방위각

과 기울임각 등을 그 아래의 다층박막의 두께나 조성비 등과 

동시에 결정할 수 있게 하므로 다양한 기층위에 형성되어 있

는 배향막의 미세 광학이방성을 정밀하고도 간편하게 결정

할 수 있는 새로운 방법을 수립하는 기초가 될 것이다.

II. 고유좌표계에서 단축이방성 박막이 기층위에 

있는 3상계 시료의 유효반사계수

 좌표축 설정은 그림 1과 같다. 빛은 z축의 음의 방향에서 

z축의 양의 방향으로 진행하며 입사면은 xz 평면상에, 매질

과 시료의 경계면은 xy 평면상에 놓이도록 한다. 단축이방성

을 가지고 있는 박막내에서 광축이 z축과 이루는 각도를  , 

xy 평면상에 투영시켰을 때 광축이 x축과 이루는 각도를 

로 표시한다. 단축이방성 박막내에서 z’축을 z축과 일치시키

고 x’, y’ 축은 x, y 축을 만큼 회전시킨 새로운 x’, y’, z’ 

좌표계를 설정한다. 이 좌표계에서는 전기장의 진동방향이 

입사면과 나란한 p파와 수직인 s파가 각각 반사에서의 편광

고유상태가 되므로 이 좌표축을 고유(eigen) 좌표축이라 부

르기로 한다. 일반적으로 배향막은, 광축의 방향이 xy 평면

과 나란하지 않으므로 o-plate로 취급되지만 가 90° 이면 광

축의 방향이 xy 평면과 나란한 a-plate가 된다. 

다층박막이 있는 시료의 매질부터 시작하여 매질을 0번, 

제일 위에 있는 박막을 1번, 그 다음 박막을 2번과 같이 위

에서부터 번호를 매기기로 하자. 박막의 수가 k-1 이라면 기

층은 k번이 되고 입사각을 , j번째 박막에서의 굴절각을  
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FIG. 2. Reflected wave and refracted wave at the interface between 

an isotropic ambient and a uniaxially anisotropic substrate, in the 

eigen axes (x’y’z’-axes).

FIG. 3. Multiply reflected waves and multiply refracted waves by 

a 3-phase system in the eigen axes (x’y’z’-axes) where a 

uniaxially anisotropic film is coated on an isotropic substrate.

그리고 j번째 박막의 굴절률을 와 같이 쓰기로 한다. 단축

이방성을 가지고 있는 배향막만이 있는 3상계 시료의 경우 

이 배향막의 굴절률과 배향막내에서의 굴절각은 정상광선인 

경우 와 , 이상광선일 경우 와 와 같이 각각 표

시하기로 한다. 좌표축방향으로 진동하는 전기장의 굴절률들

을 각각 ′ ′ ′라고 하면 이들은 광축이 z축과 이루

는 각 에 따라 각각 다음과 같이 된다.
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 그림 2에서와 같은 고유좌표계에서 굴절률이 인 등방

성 매질과 단축이방성 박막의 경계면에서의 Fresnel 반사계

수를 알아보자. 전기장의 진동방향이 입사면과 나란한 p파는 

이상광선이 되며 입사면과 수직인 s파는 정상광선이 된다. 

이들은 각각 반사의 고유편광상태이다. 즉 p파가 입사하면 

반사광은 p파 성분만 존재하며 s파가 입사하면 반사광 역시 

s파 성분만 존재하는데 이들의 Fresnel 반사계수 , 

는 다음과 같다.
[23, 24]

 

 
′′cos 
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
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
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마찬가지로 이 단축이방성 배향막과 그 위의 등방성 매질간

의 경계면에서 Fresnel 반사계수들은 각각 다음과 같다.

    
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


cos 
 


sin




(3b)

이 단축 이방성 배향막 아래에 굴절률이 인 등방성 박막

이 있을 때 이들의 경계면들에서 Fresnel 반사계수들 또한 

아래식과 같다.

 
′′cos 


′


sin




′′cos 

′


sin




(4a)

  


cos 
 


sin




cos 
 


sin




(4b)

여기서 등방성 매질간 Snell의 법칙에 따라 굴절각 는 다

음과 같은 관계를 만족한다.

sin sin (5)

고유좌표계에서 그림 3과 같이 단축이방성 박막이 등방성 

기층위에 있는 3상계 시료의 유효반사계수를 구하면 다음과 

같다. 단축이방성 박막내에서 p파의 박막복소계수 와 s파

의 복소박막계수 를 각각 다음과 같이 정의하면 

  


⋅
′

′ 

′


sin


 (6a)
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FIG. 4. A schematic figure showing the effective reflection by 

the multi-layered substrate coated with a uniaxially anisotropic 

film, in the laboratory axes (xyz-axes).

 



⋅

 

sin


 (6b)

고유좌표계에서 단축이방성 박막만이 있는 3상계 시료의 p

파의 유효반사계수 와 s파의 유효반사계수 는 각각 다음

과 같다.

 





 


(7a)

 





 


(7b)

III. 실험실좌표계에서 단축이방성 박막이 

다층박막기층 위에 있는 시료의 유효반사계수

그림 4에서와 같이 실험실좌표계에서 다층박막이 있는 기

층위에 단축이방성 박막이 놓여 있는 시료가 반사광의 편광

상태에 미치는 작용을 나타내는 Jones 행렬을  


라 하면 

이 Jones 행렬을 (0, 1) 경계면에서의 반사를 나타내는 행렬

인   와 그 아래 경계면들에서의 반사를 나타내는 Jones 

행렬들로 아래 식 (8) 및 식 (9)와 같이 쓸 수 있다. 아래의 

Jones 행렬이나 Jones 벡터에 사용된 첨자들은 Azzam의 표

현방식을 따랐다.
[23, 25]

 예를 들어 반사행렬 



의 위첨자인 

xy는 실험실좌표계를 가리키며 아래첨자인 S는 시료면을 가

리킨다. 

 



   



 



 (8)





  

  ′







∞

⋅

⋅⋅ 


′ 






⋅⋅ 

⋅⋅ 

(9)

여기서 식 (8)의 
, 

는 각각 입사파의 전기장의 p성분과 

s성분을 가리키며 
와 

는 각각 유효반사파의 전기장의 

p성분과 s성분을 가리킨다. 식 (9)의 각 Jones 행렬들을 

    
 

,   ′   ′ ′

′ ′
,    

 
,   

 

 


, 




   

 
, 


′   ′ 

 ′
, 그리고       

 
 와 같

이 쓸 수 있는데 이 Jones 행렬의 각 성분들의 아래 첨자중 

p와 s는 p파 또는 s파를 나타내며 e나 o는 이상광선 또는 정

상광선을 나타낸다. 이들 아래첨자 중 앞의 문자는 경계면으

로의 입사광을 나타내며 뒤의 문자는 경계면으로부터의 반

사광이나 투과광을 나타낸다. 그리고 ′  표시는 반대방향으로 

진행하는 빛을 나타낸다. 예를 들어 는 매질에서 z축의 양

의 방향으로 진행할 때 입사광이 p파이고 반사광이 p파일 경

우 매질과 단축이방성 배향막과의 경계면에서 Fresnel 반사

계수를 가리키며 는 같은 상황에서 입사광이 p파이고 반

사광이 s파일 경우 Fresnel 반사계수를 가리킨다. 따라서 는 식 

(2a)의 와 같으며 는 식 (2b)의 와 같다.  ′은 단

축이방성 배향막과 매질과의 경계면에서 z축의 음의 방향으

로 진행할 때 입사광이 이상광선이며 투과광이 p파인 경우 

Fresnel 투과계수를 나타내며  ′은 마찬가지 상황에서 입사

광이 정상광선이며 투과광이 p파인 경우 Fresnel 투과계수를 

가리킨다. 참고로 등방성 매질과 이방성 매질간의 경계면에

서 반사계수들과 투과계수들의 구체적인 표현들은 Yeh
[18]
, 

Lekner
[21]
 또는 Ryu

[22]
 등에 의해 보고된 바 있다. 단축이방

성 박막을 통과하는 동안의 위상변화를 나타내는 행렬인 

의 성분들을 식 (6a)와 (6b)의 박막복소변수를 사용하여 각각 

다음과 같이 쓸 수 있다. 


  

 (10a)


  

 (10b)

한편 단축이방성 배향막과 매질간의 경계면에서의 이상광선

의 Fresnel 반사계수인 ′와 정상광선의 Fresnel 반사계수인 

′은 각각 식 (3a)와 식 (3b)의 와 와 같다. 

마지막으로 단축이방성 배향막과 아래의 다층박막이 있는 

기층과의 경계면에서의 유효반사계수들인 와 는 이상

광선과 정상광선 각각에 대해 기존의 다층박막구조의 유효

반사계수를 구하는 방법을 적용하여 다음과 같이 구한다. 

x’y’z’ 고유좌표계에서 p파는 이상광선이고 s파는 정상광선

이므로 는 p파의 유효반사계수인 와 같고 는 s파의 
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FIG. 5. A schematic figure showing the procedure of calculating 

ellipsometric expressions of the multi-layered substrate coated 

with a uniaxially anisotropic film.

유효반사계수인 와 같다. 단축이방성 배향막 아래의 모든 

박막은 등방성이므로 그림 5에서와 같이 기존의 다층박막에 

적용되는 방법을 그대로 적용하여 와 의 표현을 x’y’z’ 

고유좌표계에서 다음과 같이 구한다.
[26]
 즉 





 

 
 

 (x=p or s) (11a)





 

 
 

(x=p or s,   ≧ ) (11b)

라고 두면 유효반사계수 와 는 각각 다음과 같다. 

 





 


(12a)

 





 


(12b)

여기서 는 j-1번째 박막과 j번째 박막의 경계면에서 p파

(x=p) 또는 s파(x=s)의 Fresnel 반사계수를 가리키며 j번째 박

막의 박막복소계수와 굴절각은 각각  



cos , 

sin sin (j=3, 4, … )와 같은 관계를 만족한다. 이

상과 같이 구한 반사계수, 투과계수 그리고 식 (10a)와 식 (10b)

의 위상표현들을 식 (9)에 대립하여 정리하면 시료의 작용을 

나타내는 Jones 행렬인 


의 구체적인 표현을 구할 수 있

고 이를 형식적으로 다음과 같이 쓸 수 있다.

 



  


(13)

IV. 단축이방성이 작을 때 유효반사계수의 근사적인 표현

만약 단축이방성의 크기가 작다면, 즉  ≪  

가 성립한다면  ≈으로 근사할 수 있고 와   ′
 

를 다음과 같이 근사식으로 대치시킬 수 있다.
[18,22] 

 ≅
⋅  

 
⋅≡⋅

 ′′
⋅ (14)

  ′≅
 ⋅  

 
≡ ⋅

′′
(15a)

   ≅   

 
⋅ ≡ 

′′
⋅  (15b)

여기서     cos sin
sin cos

는 회전행렬이며 와 

는 각각 매질과 단축이방성 박막간의 경계면에서 p파와 s파

의 Fresnel 투과계수를 가리키며 와 는 각각 단축이

방성 박막과 매질간의 경계면에서 p파와 s파의 Fresnel 투과

계수로써 구체적인 표현은 아래식과 같다. 

 
′′cos 


′


sin




′cos
(16a)

 


cos 
 


sin




cos
(16b)

 
′′cos 


′


sin




′ 

′


sin




(16c)

 


cos 
 


sin





 


sin




(16d)

여기에서 ′과 ′는 식 (1a), 식 (1c)에서 주어진 바와 같

다. 이들을 (9)에 대입하면 다음과 같은 표현을 얻는다. 

 



≅ ⋅



′′
⋅ (17a)

단 






 ′′
 


 ′′


 ′′



 

  

∞

⋅  

 


⋅
⋅



 ′′





⋅
⋅ 

 

 


⋅
⋅



 ′′

(17b)

이다. 식 (17b)에서 

′′
과  

′′
는 각각 식 (2)와 식 (3)의 
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FIG. 6. The PSA ellipsometer arrangement with a linear polarizer 

P, sample S and a linear analyzer A. L and D are a light source 

and a linear photodetector array, respectively. 

반사계수들을 사용하여 식 (18a)와 식 (18b)와 같이 쓰여지

며 나머지 행렬들은 비대각선 성분이 0인 Jones 행렬들이므

로  


′′
은 비대각선 성분이 0인 대각행렬이다. 이 행렬의 대

각선성분들은 각각 반사 고유편광상태인 p파와 s파의 고유

치이며 반사에 따른 p파의 고유치와 s파의 고유치를 각각 

, 라고 두면 


′′
은 식 (19)와 같이 쓸 수 있다.



′′
   

 
, (18a)



′′
   

 
, (18b)

 


′′
   

 
(19)

단










(20a)







 


(20b)

마지막으로 식 (19)를 식 (17a)에 대입하여 실험실좌표계에

서 시료의 작용을 나타내는 반사행렬인 



을 와  그

리고 시료의 방위각인 의 함수로 다음과 같이 쓸 수 있다.




  



  cos
  sin

  sincos

 sincos sin
  cos


(21)

V. PSA(Polarizer-sample-analyzer) 구조의 타원계를 

사용한 단축이방성 박막 시료의 분석

앞절에서 구한 유효반사계수는 반사광을 이용한 단축이방

성 박막연구에 유용하게 사용될 수 있다. 한 예로써 리타데

이션이 매우 작은 배향막의 이방성 분포 결정에 적합한 반사

타원법에 이 표현들을 다음과 같이 적용할 수 있다. 회전검

광자 방식으로 구동하는 PSA 구조의 타원계에서(그림 6) 각 

편광소자와 시료를 지난 후 빛의 편광상태는 다음과 같이 표

현된다. 






   


⋅ ⋅ 


⋅ ⋅




 (22)

여기서 



는 검광자의 투과행렬로써  

 
  
 

와 같다. 

편광자를 통과한 빛의 전기장 벡터를 


   와 같이 정

규화한 Jones 벡터로 쓰고 식 (22)에 대입하여 검광자를 통

과한 전기장 벡터를 구하면






   


(23)

와 같은 형태가 되는데 회전검광자 방식의 타원계에서는 이 

전기장으로부터 빛의 세기를 구한 다음 회전하는 검광자의 

각속도인 의 조화함수로 다음과 같이 나타낸다.

 



    cos sin (24)

여기에서는 편광상태만을 관심의 대상으로 하므로 

 

으로 둔 다음 시료의 작용을 식 (13) 또는 식 (21)과 같이 쓸 

때 식 (23)의 전기장은 

 cos

cos


sinsin


cos


sin (25)

와 같이 나타나므로 빛의 세기는 아래 식과 같이 유도된다.

    cos

sin


sincos (26)

단 식 (26)의 계수들은 다음과 같다.



 


cos


sin











sincos (27a)




 

cos


sin











sincos (27b)



 










cos










sin
























sincos

(27c)

식 (26)을 정리하여 식 (24)의 푸리에 계수들이 다음과 같이 

나타남을 확인할 수 있다. 

 



(28a)
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 



(28b)

 



(28c)

타원법에서 흔히 사용되는 모델링방법에서는 측정된 타원

상수 즉 식 (28b)와 식 (28c)의 푸리에계수에 미지 박막변수

(예를 들면 박막의 두께나 조성비 또는 굴절률 등)를 변화시

키며 계산된 타원상수를 최적맞춤하는 과정에서 미지 박막

변수를 결정한다. 예를 들어 위 식의 푸리에계수인  는 

등방성다층박막이 있는 기층 위에 단축이방성 배향막이 코

팅되어 있는 시료의 구조와 광학물성에 의해 결정되는데 미

지 박막변수가 단축이방성 박막의 정상굴절률 , 이상굴절률 

, 박막의 두께 d, 그리고 광축의 방위각 와 기울임각 일 

경우 이들을 미지변수로 하여 계산한    들을 측정한 값들에 

최적맞춤함으로써 , , d 그리고   들을 결정하게 된다. 

VI. 요    약

배향막과 같은 단축이방성 박막이 다층박막시료에 코팅되

어 있을 때 다층박막의 박막상수는 물론 이 배향막의 광학이

방성을 반영하여 유효반사계수들을 구하였다. 이 유효반사계

수를 바탕으로 회전검광자형 타원계에 적용되는 타원상수 

표현들을 유도함으로써 기존의 모델링 분석방법으로 단축이

방성 배향막 아래에 있는 다층박막변수들을 포함하여 배향

막의 정상굴절률과 이상굴절률, 배향된 두께 그리고 광축의 

방위각과 기울임각 등을 결정할 수 있도록 하였다. 배향막의 

광학이방성이 작을 경우에 사용할 수 있는 비교적 간단한 표

현의 근사식을 제공함으로써 편광의존 반사율이나 타원법을 

이용한 단축이방성 배향막 연구에 있어 일반연구자의 접근

성과 활용성을 대폭 향상시켰다. 
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