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Generally, to evaluate gated radiation therapy, moving phantoms are used to simulate organ motion. Since the 

target moves in every direction, we need to take into account motion in each direction. This study proposes 

methods to evaluate gated radiation therapy using gamma index analysis and to visualize adequate gating window 

sizes according to motion ranges. The moving phantom was fabricated to simulate motion in the craniocaudal 

direction. This phantom consisted of a moving platform, the I’m MatriXX, and solid water phantoms. A 6 MV 

photon filed with a field size of 4×4 cm2 was delivered to the phantom using the gating system, while the phantom 

moved in the 1-, 2-, 3-, 4-, and 5-cm motion ranges. The gating windows were set at 40∼60%, 30∼40%, 

and 0∼90%, respectively. The I’m MatriXX acquired the dose distributions for each scenario and the dose 

distributions were compared with a 4×4 cm2 static filed. The tolerance of the gamma index was set at 3%/3 

mm. The greater the gating window, the lower the pass rate, and the greater the motion range, the lower the 

pass rate in this study. In case treatment without gated radiation therapy for the target with motion of 2 cm, 

the pass rate was less than 96%. But it was greater than 99% when gated radiation therapy was used. However 

gated radiation therapy was used for the target with motion greater than 4 cm, the pass rate could not be greater 

than 97% when gating window was set as 30∼70%. But when the gating window set as 40∼60%, the pass 

rate was greater than 99%.
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서    론

  호흡에 따른 장기의 움직임은 흉부  복부에 치한 종

양의 방사선치료를 시행함에 있어 요한 문제로 인식되어 

왔다.1-4)

  폐의 경우 호흡에 따른 움직임 역(motion range)은 최  

5.5 cm이며, 흉부뿐 아니라 복부에 치한 췌장이나 신장

과 같은 장기들도 호흡에 따라서 4 cm 이상 움직일 수 있

다고 보고하고 있다.5) 따라서 방사선치료시 종양표 에 장

기의 움직임에 한 추가  여유분(margin)을 주고 치료계

획을 세운다. 국제방사선단 측정 원회(ICRU, international 

commission on radiation units and measurements) 보고서 62

에서는 내부여백(IM, internal margin)을 장기의 움직임에 

한 여백(margin)이라고 하고 임상표 부피(CTV, clinical tar-

get volume)에 내부여백을 포함한 부피(volume)를 내부표

체 (ITV, internal target volume)으로 정의했다. 그리고 계

획용표 체 (PTV, planning target volume)을 결정하는데 

내부표 체 을 포함하여 움직임을 충분히 고려하도록 권

고하고 있다.6) 그러나 호흡에 따라 운동하는 표 을 치료

하기 해 충분한 여백을 주게 되면 정상조직이 필요이상

으로 피폭되어 정상조직손상확률(NTCP, normal tissue com-

plication probability)이 증가할 수 있다. 따라서 호흡연동방

사선치료(respiration gated radiation therapy)기법7,8) 등이 많

이 이용되고 있다.9,10)

  호흡연동방사선치료를 검증하기 해서는 다양한 움직

이는 팬텀을 이용한다.11) 분석하는 방법에 있어서는 게 

가로선량분포(profile) 비교분석 등 1차원  분석방법을 사

용하나 실제로 타겟은 모든 방향으로 움직이고 있기 때문

에12) 각각의 방향에 한 분석이 필요하다.

  본 연구에서는 감마지표 평가를 통하여 호흡동기방사선

치료의 정량 평가 방법을 제시하고, 움직임 역에 따른 
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Fig. 1. Moving phantom consists of; (a) Moving platform, (b) 

I’m MatriXX, and (c) Solid water phantom. The platform moves 

by crank connected to the geared motor. This phantom de-

signed to simulate respiratory-induced organ motion in cra-

niocaudal direction.

한 연동창(gating window) 크기를 알아보고자 한다.

상  방법

  환자의 호흡운동을 모사하기 하여 움직이는 팬톰(mov-

ing phantom)을 제작하 다. 움직임은 호흡에 의한장기의 

움직임이 가장 큰 두미축(craniocaudal)으로만 모사하도록 

하 다. 움직이는 팬톰은 2차원 이온 리함배열(I’mRT 

MatriXX, IBA Dosimetry, Germany)과 1.3 cm 두께 고체물팬

텀(solid water phantom), 움직이는 받침 (moving platform)

로 구성되어있다. 움직이는 받침 는 기어 모터(gear motor)

의 회 운동을 크랭크축을 거처 직선왕복운동을 하도록 설

계하 다. 운동 역은 1.0, 2.0, 3.0, 4.0,  5.0 cm  하나

를 선택할 수 있도록 설계하 으며, 호흡주기는 환자의 평

균호흡주기인 3.6 로 고정하 다.

  움직이는 받침  에는 2차원 이온 리함을 올려놓고 

그 에 1.3 cm의 고체물팬텀(solid water phantom)을 올려

놓아 2차원 이온 리함의 유효측정깊이(active layer) 0.3 cm

와 고체물팬텀의 두께 1.3 cm으로 6 MV 자선의 최 선

량깊이 1.6 cm가 되도록 하 다(Fig. 1). 선원에서 팬텀표면

까지의 거리 100 cm에서 6 MV 자선 4×4 cm2 정사각형 

조사면을 400 MU/min의 선량율로 100 MU를 호흡 상 

50%에 해당하는 팬텀의 치를 기 으로 삼았으며, 팬톰

을 각각 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm,  5 cm 씩 움직이도록 

하고 방사선치료를 시행하 다. 연동창을 40∼60%, 30∼

70%,  0∼90% 이 게 3가지 시나리오로 호흡연동방사선

치료(gated radiotherapy)를 시행하 다. 호흡연동방사선치료

는 상기반추 시스템(real-time position management, 

Varian Medical Systems, Inc., USA)을 이용하 다. 방사선 

조사시 2차원 이온 리함은 당 10 임으로 데이터를 

수집하 다. 팬텀이 멈추어있을 때를 기 으로 하여 각각

의 호흡연동방사선치료를 OmniPro I’mRT (IBA Dosimetry, 

Germany) 로그램에서 비교하 다. 두 선량분포의 비교는 

감마지표(gamma index)로 하 는데 3%/3 mm를 기 으로 

합격률(pass rate)을 계산하 다.

결    과

  Fig. 2는 운동 역 5 cm의 로 호흡연동방사선치료의 

용 여부와 연동창의 크기별 선량분포를 보여 다. Fig. 

2a는 정지해 있을 경우 가장 이상 인 선량분포이며, Fig. 

2b∼e는 5 cm의 움직임이 있을 경우이다. Fig. 2d는 움직이

는 표 에 호흡연동방사선치료를 용하지 않았을 경우이

며 선량분포가 움직이는 방향으로 편향됨을 볼 수 있다.

  Fig. 3에서 검은색 역은 허용범  3%/3 mm 조건을 만

족시키지 못한 불합격 역이다. 운동 역이 길수록 그리

고 연동창이 클수록 검은색 역이 증가하 다. 연동창을 

40∼60%로 작게 설정할 경우 감마지표는 운동 역에 크게 

향을 받지 않았다.

  Table 1은 호흡연동방사선치료시 연동창의 크기에 따른 

감마인덱스 분석으로 계산되어진 합격률을 보여 다. 연동

창 0∼90%는 호흡연동방사선치료를 미 용한 경우이다.

고찰  결론

  Fig. 2d에서 선량분포가 팬텀이 움직인 반 방향으로 편

향된 것을 볼 수 있는데 이유는 기  치를 호기(end of 

expiration)시 즉, 50%의 상의 치로 설정했기 때문이다. 

호흡에 의한 장기의 움직임으로 인해 선량분포가 상보다 

크게 벗어남을 알 수 있다.

  Fig. 3에서 호흡연동방사선치료시 연동창을 작게 선택할

수록 잔여움직임(residual motion)이 작아지기 때문에 감마

지표가 작아졌으며, 연동창을 크게 선택하면 감마지표가 

커짐을 알 수 있었다. Table 1에서 운동 역과 연동창 크기

에 따라 감마지표의 합격률이 달라짐을 알 수 있었다. 운동

역이 1 cm 미만의 경우 호흡연동방사선치료를 시행하지 
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Fig. 2. Example of 4×4 cm2 field dose distribution for 5 cm motion range: the larger gating window, the larger penumbra to the 

motion directions. No gating for the moving target caused shift of dose distribution.

않고 치료를 하더라도 98% 이상의 합격률을 보이지만 운

동 역이 2 cm만 되어도 합격률은 히 떨어졌다. 그러

나 운동 역이 2 cm 이상이라도 30∼70% 연동창 크기로 

호흡연동방사선치료를 시행 할 경우 99% 이상의 합격률을 

보인다. 따라서 운동 역이 2 cm 이상일 경우 호흡연동방

사선치료가 효과 이라는 것을 알 수 있다. 운동 역이 4 

cm 이상일 경우 호흡연동방사선치료를 하더라도 연동창을 

30∼70%로 선택할 경우 합격률이 97%를 넘지 못하 다. 

그러나 연동창을 40∼60%를 선택할 경우 합격률은 99% 이

상이었다. 따라서 운동 역이 4 cm 이상일 경우 호흡연동

방사선치료시 연동창을 40∼60%로 선택하는 것이 효과

으로 나타났다. 그러나 앞의 실험은 사인곡선(sinusoidal 
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Fig. 3. Results of gamma dis-

tribution for each gating window 

comparing to the reference (static 

field); white: pass/black: fail. In-

crease of motion range causes 

decrease pass rate. 

Table 1. Results of pass rate calculated from gamma index 

for each gating window comparing to reference (static field).

Motion 

range

Gating window

40∼60% 30∼70% 0∼90%
0∼90%

(w/margin)

1 cm 100.00% 100.00% 98.18% 97.83%

2 cm 100.00%  99.91% 95.83% 95.18%

3 cm 100.00%  98.78% 94.31% 93.75%

4 cm  99.78%  96.83% 92.75% 91.58%

5 cm  99.70%  96.57% 91.58% 90.06%

curve) 운동을 가정하 기 때문에 호기(end of expiration) 상

태에서 상 으로 긴 실제 환자의 호흡운동에서는 연동창 

30∼70%를 선택하더라도 결과가 더 좋을 수 있다. 호흡연

동을 시행하지 않은 경우 표 의 움직임에 따른 정상조직

의 피폭으로 불합격률이 높아졌다.

  연동창을 작게 선택할 경우 3차원 재구성 컴퓨터단층촬

(CT, computed tomography) 상의 질이 떨어지고 치료시

간이 늘어나는 단 이있다. 호흡연동방사선치료를 시행함

으로써 늘어나는 치료 시간은 연동창 40∼60%의 경우 호

흡연동방사선치료를 시행하지 않을 경우보다 운동 역에 

계없이 약 5배가 늘어났고, 30∼70%의 경우 약 2.5배가 

늘어났다(Fig. 4). 다만 실제 환자 호흡곡선의 경우 호기 상

태의 시간이 사인곡선에 비하여 길기 때문에 치료시간이 

이보다 짧을 수 있다.
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Fig. 4. (a) Gating window at 40%∼60% with 5 cm motion range, (b) Gating window at 30%∼70% with 5 cm motion range: Sum 
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감마지표 분석을 통한 호흡연동방사선치료의 정량적 평가

고신 학교 의과 학 방사선종양학교실

마선 ㆍ최지훈ㆍ정태식ㆍ임상욱

일반 으로 호흡연동방사선치료(gated radiation therapy)의 평가를 해 호흡에 의한 장기의 움직임을 모사하는 움직이는 

팬텀(moving phantom)을 사용한다. 표 (target)은 모든 방향으로 움직이기 때문에 모든 방향의 움직임을 고려하여야 한

다. 본 연구에서는 감마지표(gamma index) 분석을 통한 호흡연동방사선치료의 평가방법을 제시하고 움직임 역(motion 

range)에 따른 한 연동창(gating window)의 크기를 알아보고자 한다. 두미축(craniocaudal) 방향으로 움직임을 모사하

는 팬텀을 제작하 다. 이 팬텀은 움직이는 받침 (moving platform), 2차원 이온 리함배열(I’m MatriXX, IBA Dosimetry, 

Germany),  고체물팬텀(solid water phantom)으로 이루어졌다. 6 MV 에 지의 자선을 4×4 cm2의 조사면(field size)으

로 호흡연동방사선치료 시스템을 이용하여 팬텀을 각각 1, 2, 3, 4,  5 cm 만큼 움직이도록 하고 방사선을 조사하 다. 

연동창은 각각 40∼60%, 30∼70%,  0∼90%으로 설정하 다. 2차원 이온 리함배열은 각 시나리오에 따라 선량분포를 

획득하 고 4×4 cm2 조사면으로 정지한 상태에서 조사한 선량분포와 비교하 다. 허용범 를 3%/3 mm로 설정하고 감

마지표를 계산하 다. 연동창(gating window)의 크기가 클수록 합격률(pass rate)는 낮아졌고, 운동 역(motion range)이 커

질수록 합격률은 낮아졌다. 호흡연동방사선치료를 시행하지 않고 운동 역이 2 cm의 병소를 치료할 경우 합격률은 96% 

이하로 히 떨어졌다. 그러나 호흡연동방사선치료를 시행하면 합격률은 99% 이상으로 올릴 수 있었다. 운동 역이 

4 cm 이상일 경우 호흡연동방사선치료를 하더라도 연동창을 30∼70%로 선택할 경우 합격률이 97%를 넘지 못하 다. 

그러나 연동창을 40∼60%를 선택할 경우 합격률은 99% 이상이었다.

심단어: 호흡연동방사선치료, 감마지표, 2차원 이온 리함배열, 연동창, 움직임 역




