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ABSTRACT

In this study, it was expected that long-term stability against external mechanical external force could be 
secured if the phosphor layer had ductility. In this study, a bendable Gd2O2S:Tb sensitized paper was fabricated 
by screen printing method and the image uniformity was evaluated through RMS analysis and histogram analysis 
to investigate the effect of fatigue accumulation due to long-term external force and repetitive external force. As 
a result, the dominant pixel area is maintained constant and the relative standard deviation is less than 10% for 
the long-term external force. However, for the repetitive external force, the dominant pixel area is divided into 
three areas and the image uniformity is adversely affected. Based on these results, it is suggested that the curved 
surface detector can be applied by securing the mechanical stability against the existing radiation sensitized paper. 
However, further studies are needed to apply it to the flexible detector. As a result, flexible radiation sensitizers 
can be applied to various curved surfaces, and it is expected to be applicable to various fields such as nuclear 
medicine, medical treatment, and industrial fields in the future.
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Ⅰ. INTRODUCTION

의료 분야에서 디지털 방사선 영상 기술은 낮은 
방사선량으로 고품질의 의료영상을 확보하기 위한 
형광체 기반의 방사선 검출기에 대한 연구가 다양
하게 이루어지고 있다. 현 임상에서 광범위하게 이
용되는 검출기는 일반적으로 물리적 진공 증착 기
술을 바탕으로 박막형 형광체로 제작됨에 따라 평
판형 구조를 갖는다. 하지만, 이는 외부 외력에 약
한 특성을 가지므로 기계적 안정성에 대한 문제가 
지속적으로 제기되고 있다.[1] 이러한 문제점을 해
결하기 위하여 입자형 형광체에 대한 관심이 대두
되고 있다. 이는 박막형 형광체에 대비하여 외부의 

기계적 외력에 안정적인 특성을 가지지만 취성을 
가지므로 아직까지 불충분하다.[2,3] 하지만, 지금까
지 발광 효율의 개선을 위한 관점에서 대부분의 연
구가 이루어졌으며[4-7], 기계적 안정성에 대한 연구
는 미비한 실정이다.[8,9] 그러므로 본 연구에서는 기
계적 안정성을 개선하기 위한 방안으로써 연성에 
주목하였다.

연성은 사전으로 물질에 탄성한계를 넘는 외력
을 주었을 때 물체가 파괴되지 않고 소성변형하며 
외력을 견디어 내는 성질로써 정의되며 일반적으
로 균열이 발생되지 않고 내구성을 유지시킬 수 있
는 재료의 성질로 알려져 있다. 이러한 연성을 형
광체 층이 가질 수 있다면 외부의 기계적 외력에 
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대하여 장기간 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기
대하였다.

이에 본 연구에서는 두께 및 크기 그리고 형태의 
제어가 용이한 스크린 프린팅 공법을 통하여 유연
한 Gd2O2S:Tb 증감지를 제작하였다.[10,11] 또한, 장기
적인 외력과 반복적인 외력에 의한 피로누적에 따
른 영향을 고찰하고자 영상 균일도를 평가하였다.

Ⅱ. EXPERIMENTAL METHODS

1. Fabrication of Bendable Gd2O2S:Tb screen

본 연구에서는 스크린 프린팅 공법을 이용하고
자 광학적 특성이 우수한 광학 소재 중 하나인 
PET 필름을 기판로 사용하였다. 이 후, Gd2O2S:Tb 
파우더(2.5 μm, Phophor Tech 社, USA)를 실리콘 계
열의 바인더에 교반하여 제조한 페이스트를 세척
된 기판의 상단에 도포하였다. 이 때 면적은 CMOS 
X-ray 검출기의 검출 영역을 고려하여 5 cm × 5 cm
를 설정하였으며, 두께는 250 µm로 제어하였다. 마
지막으로 도포 후, 40 ℃ 12시간 동안 오븐에서 건
조하였다. 스크린 프린팅 공법을 이용한 유연한 
Gd2O2S:Tb 증감지 제조 공정을 Fig. 1과 같이 나타
내고 있다.

Fig. 1. Fabrication process of bendable Gd2O2S:Tb 
intensifying screen using screen printing method.

2. Geometrical setup
본 연구에서는 제작된 증감지에 대한 영상 균일

도 특성을 평가하기 위하여 CMOS X-ray 검출기 

(Shad-o-Snap 1024, Rad-icon Imaging Crop., USA)를 
통해 X-ray 영상을 획득하였다. X-ray 영상을 획득
하기 위하여 표준 방사선 선질에 대한 국제 규격을 
바탕으로 RQA 5의 방사선 조건을 설계하였다.

Fig. 2. Schematic diagram of geometrical setup for 
measurement

X-ray 영상을 획득하기 위한 실험 모식도를 Fig. 
2와 같이 나타내고 있다. RQA 5 선질 조건을 설정
하기 위하여 본 연구에서는 관전압 71 kVp에서 규
정된 21 mmAl의 필터에 1.5 mmAl를 추가함으로써 
총 부가필터 22.5 mmAl을 이용하였다. 또한, 방사
선 선량을 결정하기 위하여 본 연구에서는 조사야 
크기의 절환을 고려하여 관전류 100 mA로 설정하
였으며, 조사시간의 경우 CMOS X-ray 검출기의 셔
터 On/Off 시간을 고려하여 500 ms를 설정하였다.

3. Evaluation of uniformity properties
본 연구에서는 CMOS X-ray 검출기에서 획득된 

X-ray 영상에 대한 영상 균일도를 평가하기 위하여 
Octave 소프트웨어 (Octave ver. 4.0.2, Free Software 
Foundation Inc., USA)를 이용하였다. 또한, X-ray 영
상은 TIFF 포맷으로 획득하였으며 2차 광자 외에 
환경적 요인에 의하여 경계부에서 발생할 수 있는 
왜곡을 제거하기 위하여 중심에서 90%를 관심 영
역으로 설정하였다. 이 후, 설정된 ROI를 바탕으로 
영상 균일도를 정량적으로 평가하기 위하여 평균
제곱근 (Root Mean Square, 이하 RMS)과 픽셀 값 
분포에 대한 히스토그램을 분석하였다. RMS는 방
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사선학 분야에서 입상도를 표현하기 위한 용어로
써 통계학적 관점에서 표준편차를 의미한다. 그러
므로 본 연구에서는 2차 광자에 의해 형성된 영상
의 균일도를 평가하기 위하여 RMS 분석을 활용하
였다. RMS는 다음의 수식을 통하여 산출하였다.[12]

RMS = (( ∑ (Xi - XAve)2 ) / n )0.5

Xi는 설정된 ROI 내 각 픽셀 값을 의미하고, 
XAve는 설정된 ROI에 대한 픽셀 값의 평균을 의미
하며, n은 설정된 ROI의 픽셀 수를 의미한다. 설정
된 ROI는 894 × 894의 배열을 가지며 픽셀 수는 
799236이다. 이러한 RMS 분석을 바탕으로 상대적 
표준 편차 (Relative Standard Deviation, 이하 RSD)
를 도출함으로써 평가 지표로 이용하였으며 평가 
기준을 10%로 설정하였다. 또한, 본 연구에서는 2
차 광자에 의해 형성된 방사선 영상의 픽셀 값 산
포 정도를 확인하기 위하여 설정된 ROI의 히스토
그램을 분석하였다.

4. Fatigue properties
본 연구에서는 증감지의 피로누적에 대한 특성

을 평가하기 위하여 반복적인 외력을 받았을 경우
와 장시간 외력을 받았을 경우를 가정하여 피로누
적을 수행하였으며 이에 따른 영상 균일도를 평가
하였다.

반복적인 외력의 경우 극한 조건에서의 피로누
적을 구현하기 위하여 60 cycle/min 속도로 10 – 
10000번에 대하여 굽힘 시험를 수행하였고, 장시간 
외력은 12시간 동안 3시간 단위로 제어하였다.

Ⅲ. RESULT AND DISCUSSION

1. Evaluation of uniformity properties

본 연구에서 제작된 유연한 Gd2O2S:Tb 증감지의 영
상균일도 평가하고자 피로누적을 가하지 않았을 때의 
RMS 분석 및 히스토그램을 평가하였다.

RMS 분석을 수행한 결과, 평균값은 324.86으로 분석
되었으며 RMS는 29.19로 분석되었다. 이러한 결과를 
바탕으로 RSD는 약 9%로써 설정된 10% 이내를 만족하

는 것으로 평가하였다. 또한, X-ray 영상을 형성하는데 
기여하는 픽셀 값의 산포 분포를 히스토그램을 통하여 
분석하였다. 픽셀값에 대한 히스토그램을 표준화하여 
Fig. 3와 같이 나타내고 있다. 히스토그램을 분석한 결
과, 영상을 형성하는데 지배적인 픽셀 값은 322로써 분
석되었다. 이러한 결과를 바탕으로 RMS 분석에서 산
출된 평균값과 1% 이내의 오차가 나타났다.

Fig. 3. Histogram curve for pixel abundance ratio

2. Evaluation of fatigue properties

본 연구에서는 제작된 유연한 Gd2O2S:Tb 증감지
에 대한 피로누적 특성에 대한 평가를 위하여 반복
적인 외력과 장기적인 외력에 대한 피로누적을 가
하였으며 이에 대한 RMS, 히스토그램 분석을 수행
하였다. 반복적인 외력에 대한 피로누적에 따른 
RSD의 변화를 Fig. 4와 같이 나타내고 있다. 반복
적인 외력에 대한 RMS 분석을 수행한 결과, 평균
값은 - 18.5 ~ - 9.5 %의 차이가 발생하는 것으로 
분석되었으며 RMS는 47.8 ~ 170.3%의 차이가 분석
되었다. 이러한 결과를 바탕으로 RSD는 12.6 – 
25.5%로 분석되었으며 10% 이내를 유지하지 못하
는 것으로 나타났다. 또한, 반복적인 외력을 통한 
피로누적에 따른 히스토그램의 변화를 Fig. 5와 같
이 나타내고 있다.
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Fig. 4. Fatigue properties investigated via bending 
repetition.

Fig. 5. Histogram curve of pixel abundance ratio via 
bending repetition.

Fig. 6. Fatigue properties investigated via bending 
time.

Fig. 7. Histogram curve of pixel abundance ratio via 
bending time.

히스토그램 분석 결과, Fig. 5에서 볼 수 있듯이 
반복적인 외력이 가해짐에 따라 peak가 1개에서 3
개로 구분되는 것으로 나타났으며 이는 bending 시
행 횟수가 증가함에 따라 peak의 구분이 더욱 뚜렷
하게 나타나는 것으로 분석되었다. 또한, 지속적인 
외력에 대한 피로누적에 따른 RSD의 변화를 Fig. 6
와 같이 나타내고 있다. 장시간 외력에 대한 RMS 
분석을 수행한 결과, AD는 –4.3 ~ -2.4%의 차이가 
발생하는 것으로 분석되었으며 RMS는 –11.0 ~ 
0.9%의 차이가 발생하는 경향이 나타났다. 이러한 
결과를 바탕으로 RSD는 –7.0 – 1.1%로 분석되었으
며 10% 이내를 만족하는 것으로 나타났다. 지속적
인 외력을 통한 피로누적에 따른 히스토그램의 변
화를 Fig. 7와 같이 나타내고 있다. 히스토그램 분
석 결과, 반복적인 외력과 달리 지배적인 픽셀 값
이 유지되는 것으로 분석되었다. 3시간의 경우 318, 

12시간의 경우 311로 나타났다. 

Ⅳ. DISCUSSION

반복적인 외력이 가해짐에 따라 peak가 분할될 
뿐만 아니라 bending 시행 횟수가 증가함에 따라 
peak의 구분이 더욱 뚜렷하게 나타나는 것은 궁극
적으로 방사선 영상의 영상 균일도가 감소한다는 
것을 의미한다. 그러므로 반복적인 외력에 의한 피
로누적이 발생하였을 경우 방사선 영상에서 왜곡
이 나타날 가능성이 있을 것으로 평가된다. 반면, 
지속적인 외력을 통한 피로누적의 경우 반복적인 
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외력과 달리 지배적인 픽셀 값이 유지되는 것으로 
나타났으며 이러한 연구 결과를 바탕으로 제작된 
유연한 Gd2O2S:Tb 증감지는 취성을 가지는 기존 입
자형 증감지에 대비하여 기계적 안정성을 확보하
였음을 확인하였다. 하지만, 아직까지 플렉시블 검
출기에 적용하기 위해서는 추가 연구가 필요할 것
으로 사료된다. 그러므로 차후 연구에서는 연성에 
영향을 미치는 요소인 고분자 구조의 바인더에 대
한 비율에 대연 연구가 수행되어야 할 것으로 사료
된다.

Ⅴ. CONCLUSION

본 연구에서는 외부의 기계적 외력에 대하여 장
기간 안정성을 확보하기 위한 방안으로써 연성 기
능성을 포함함으로써 유연한 Gd2O2S:Tb 증감지를 
제작하였고 장기적인 외력과 반복적인 외력에 의
한 피로누적에 따른 영향을 고찰하고자 영상 균일
도를 평가하였다. 연구 결과, 본 연구에서 제작된 
증감지는 취성을 가지는 기존 증감지에 대비하여 
기계적 안정성을 확보함으로써 곡면 검출기의 적
용 가능성을 제시하였다. 따라서 유연성을 가진 방
사선 증감지는 다양한 곡면에 적용이 가능하기 때
문에 향후 핵의학, 치료용, 산업 분야 등 적용범위
도 광범위할 것으로 기대된다.
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요  약

본 연구에서는 연성을 형광체 층이 가질 수 있다면 외부의 기계적 외력에 대하여 장기간 안정성을 확보
할 수 있을 것으로 기대하였다. 이에 본 연구에서는 스크린 프린팅 공법을 통하여 유연한 Gd2O2S:Tb 증감
지를 제작하였고 장기적인 외력에 의한 피로누적과 반복적인 외력에 의한 피로누적에 따른 영향을 고찰하
고자 RMS 분석과 히스토그램을 분석을 통하여 영상 균일도를 평가하였다. 연구 결과, 지속적인 외력에 대
하여는 지배적인 픽셀 영역이 일정하게 유지되면서 RSD가 10% 이내를 만족하였으나, 반복적인 외력의 경
우 지배적인 픽셀 영역이 3 영역으로 분할되며 영상 균일도에 악영향을 미치며 RSD가 10% 이상으로 증가
하는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 기존 방사선증감지에 대비하여 기계적 안정성을 확보함으
로써 곡면 검출기의 적용 가능성을 제시하였으나 아직까지 플렉시블 검출기에 적용하기 위해서는 추가적
인 연구가 필요할 것으로 사료된다. 이러한 결과 유연성을 가진 방사선 증감지는 다양한 곡면에 적용이 가
능하므로 향후 핵의학, 치료용, 산업 분야 등과 같은 다양한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

중심단어: 방사선증감지, CMOS X-ray 검출기, 영상 균일도, 평균제곱근, 히스토그램


