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ABSTRACT

A Study that Cronbach Alpha values were Significantly higher at 0.813 in the Composite AP axial Radiography 

Signal to Noise Ratio(SNR) for Evaluating uniform Density and Advanced Images of the Entire Foot without 

overlap with the legs. The Subjective Evaluation ROC also scored a high score of 18 on Foot Calcaneus bone 

10° from the Foot Metatarsal bone, and 18 on the Examination by tilting the Sharpness X-ray Tube 20° from the 

Foot Calcaneus bone. Results show uniform Density and images at 10° rearward of Foot Metatarsal bone and 20° 

forward of Foot Calcaneus bone during the Composite AP axial Radiography X-ray Examination of Infants.
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Ⅰ. INTRODUCTION

유아교육법 제정으로 인하여 유아가 유치원에 

머무는 시간이 점점 더 늘어나면서 유아를 건강하

고 안전하게 보호해야 하는 유치원 교사의 책무도 

크게 증가하게 되었다. 아무리 좋은 교육 프로그램

이라 하더라도 유아의 건강과 안전을 보장할 수 없

는 경우에는 모든 교육적 노력이 허사로 돌아갈 수 

있다[1]. 특히, "2019 개정 누리교육과정"에서는 유

아와 놀이 중심의 의미와 가치를 강조하고 있어서 

몸을 어떻게 조절해야 넘어지지 않을지 혹은 어떻

게 피해야 잡히지 않을지 등에 대한 다리 및 발전

체의 중요성을 강조하고 있다[2].

다리는 넙다리뼈, 무릎뼈, 종아리를 형성하는 정

강뼈, 종아리뼈, 발뼈 및 그것들을 연결하는 엉덩관

절, 개의 짧은뼈로 이루어지며 그 배열 방식은 몸

쪽에서 발꿈치뼈 위에 목말뼈가 올라가고 목말뼈 

앞에 주상골이 있으며 먼쪽에는 몸쪽 · 중간 · 가쪽 

쐐기뼈 및 입방뼈가 안쪽에서 순서대로 나열되어 

있다[3]. 또한 유아기 때 발 앞쪽에서 통증을 일으키

는 질환 중에 가장 많은 것이 엄지 발가락쪽의 휨

증이다[4]. 유아들이 발에 병변이나 상처, 골절 또는 

평발검사를 위해 병원에 내원하여 발(Foot) X-ray 

촬영을 하며 발 X-ray 촬영법에서 발 합성 전후축

방향 촬영을 한다. 발 합성 전후축방향 촬영은 발

뼈가 다리와 겹침이 없는 다리의 마스크효과(보이

지 않게)[5]와 발가락뼈와 발허리뼈, 발목뼈가 전체

적으로 균일한 농도를 얻기 위한 촬영법이다. 그러

나 유아들은 발에 발가락뼈, 발허리뼈, 발목뼈가 선

명하게 확인되지 않는다. 발 전체뼈의 균일한 농도

와 선예한 영상을 획득하기 위하여 환자 자세와 엑

스선관 기울기 각도를 다르게 하여 촬영하여야 한

다. 따라서 본 연구는 유아 발 팬톰과 방사선 촬영

장치를 이용하여 엑스선관 각도를 머리쪽과 발쪽

으로 다양한 각도를 주어 촬영한 영상을 대학병원 

방사선사의 주관적(Receiver Operating Characteristic; 

ROC)평가와 객관적평가, 신호대잡음비(Signal 

Noise Ratio; SNR)를 구하여 평가하였다. 본 연구에
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서는 유아 발뼈의 골절로 인하여 병원 내원 시 엑

스선 촬영에 가장 알맞은 촬영 각도에서 유아발의 

선예한 영상을 얻어 정확한 진단을 하기 위함이다.

Ⅱ. MATERIAL AND METHODS

1. 실험기기 및 재료

주관적 평가는 유아 발 합성 전후축방향 촬영 영

상을 검사하기 위해서 Fig. 1과 같이 일반촬영장치

(DK Ⅱ-525)를 이용하였으며, Foot Rando Phantom 

을 사용하여 46 kVp, 8 mAs 촬영조건으로 영상을 

획득하였다. 엑스선관과 검출기의 촬영거리는 100 

cm로 설정하였다. 영상획득장치로는 AGFA CR 

85-X를 사용하였다.

(A) AGFA CR 85-X (B) Acquisition Image

(C) Foot Rando Phantom (D) DK II-525

Fig. 1. Experiment Material.

객관적 평가는 획득된 영상의 신호대잡음비

(Signal to Noise Ratio; SNR)를 평가하기 위해 Fig. 

2와 같이 Image J Program을 이용하였다. 통계적 분

석은 주관적 평가를 통하여 수집된 데이터를 SPSS 

ver. 3.0을 사용하여 ICC test를 시행하였다[3].

Fig. 2. Image J Program.

급내상관계수(Intraclass Correlation Coefficient; 

ICC)는 반복성과 재현성을 평가하는데 일반적으로 

사용되는 지표이며 연속 측정법에서 신뢰도는 변

수분석을 통한 Cronbach Alpha 값으로 획득된다.

Table 1. Cronbach Alpha Value

Cronbach Alpha Internal Consistency

a ≥ 0.85 Excellent ( high-stakes Testing)

0.68 ≤ a ∠0.85 Good (low- stakes Testing)

0.58≤ a ∠ 0.69 Acceptable

0.48≤ a∠ 0.59 Poor

a ∠ 0.6 Unacceptable

2. 실험방법

2.1 주관적 평가

발 합성 전후축방향 X-ray 촬영에서 첫번째 촬영

은 Foot Phantom에서 엑스선관을 발의 셋째 발허리

뼈 중심선에서 발뒤꿈치뼈를 향하여 5°, 10°, 15° 

촬영한 후 각각 4매씩 12매의 영상을 획득하였다. 

두 번째 촬영은 엑스선관을 환자의 뒤로 이동시

켜 중심선은 발꿈치뼈에서 앞쪽을 향하여 10°, 15°, 

20° 촬영한 후 각각 4매씩 12매, 총 24매 영상을 획

득한 후 대학병원 소속 영상의학과 5명의 방사선사

가 평가하였다. 

2.2. 객관적 평가

정량적 화질을 평가하기 위하여 Image J Program

을 이용하여 신호대잡음비(SNR)를 계산하였다. 발 

합성 전후영상에서 발전체가 다리와 겹침이 없는 

축방향 촬영상으로 나타나 발전체의 뼈 및 뼈관절

사이의 변형성 질환, 골절 등 발가락뼈, 발목뼈, 발

배뼈, 발허리뼈, 발꿈치뼈가 균일한 농도와 선예한 

영상이 나타났는지 ROI를 설정한 후 ROI 영역 내

의 영상신호 평균값(Mean 값)과 표준편차(SD 값)를 

측정하여 신호대잡음비(SNR)를 평가지표로 활용하

였다.
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3. 평가방법

3.1 주관적 평가

대학병원 소속 영상의학과에서 10년 이상 근무

한 방사선사 5명이 평가하였으며 평가 기준으로는 

첫 번째, 발가락마디뼈, 발허리뼈, 발허리뼈, 안쪽

쇠기뼈, 중간쇠기뼈, 가쪽쇠기뼈, 발꿈치뼈 등이 다

리와 겹침이 없이 나타나야 하고 유효농도 범위 내

에서 선명하게 나타나야 한다[6].

두번째, 의심되는 발가락뼈사이관절과 발허리발

가락뼈관절이 잘 나타나야 한다. 세번째, 되도록 중

심 엑스선의 중심선과 각도가 정확히 나타났는지, 

네번째, 발가락뼈와 먼쪽 발허리뼈몸통의 오목부가 

대칭으로 나타났는지, 다섯번째, 각각의 발가락은 

연조직의 겹침없이 서로 분리되어 나타났는지, 여

섯번째, 영상 안에 연조직의 가장자리가 섬세하게 

나타나야 한다[7]. 일곱번째, 종자뼈는 첫째발허리뼈 

머리를 통해 나타났는가의 영상을 확인하였다. 

평가점수는 5점(아주좋음), 4점(좋음), 3점(보통), 

2점(나쁨), 1점(아주나쁨)으로 책정하였다.

3.2 객관적 평가

아날로그와 디지털영상에서 신호대잡음비(SNR)

는 신호대잡음의 상대적인 크기를 측정하는 것으

로 데시벨(dB)이라는 단위가 사용되며, Eq. (1)을 

이용하여 구한다.

기준영상보다 비교영상의 신호대잡음비(SNR)가 

클수록 잡음이 적고 신호량이 많아 영상의 해상력

이 좋다.

 



(1)

Ⅲ. RESULT

본 연구는 전후축방향 촬영으로 발을 구성한 뼈

와 발허리뼈, 발가락뼈, 발목뼈의 발전체가 다리와 

겹침 없이 선예한 영상을 얻어 진단하고자 한다.

Foot Rando Phantom과 일반촬영장치(DKⅡ-525)

를 이용하여 영상을 Fig. 3, 4와 같이 획득하였다. 

주관적 평가는 ROC(Receiver Operating Characteristic)

를 이용하여 임상경력 10년 이상 방사선사 5명에게 

평가를 요청하였으며, 평가는 엑스선관을 발허리뼈

에서 발꿈치뼈를 향하여 10° 기울여 검사 시 18점

을 얻어 가장 높은 점수를 받았으며 Table 2로 나

타내었다. 엑스선관을 환자의 뒤쪽으로 이동시켜 

발뒤꿈뼈에서 발허리뼈를 향하여 20° 기울여 검사 

시에 18점으로 가장 높은 점수를 얻어 Table 3으로 

나타내었다. 또한 객관적 평가를 위하여 Fig. 3, 4를 

이용하여 Fig. 5, 6과 같이 신호대잡음비(SNR)를 산

출했다. 

영상신호평균값(Mean 값)과 표준편차(SD 값)를 

획득하기 위하여 1554 mm2 ROI를 설정하였다. 엑

스선관을 발허리뼈에서 발꿈치뼈를 향하여 10° 기

울여 검사 시 신호대잡음비(SNR)가 5.948로 가장 

높았으며 Table 4로 나타내었다. 또한 엑스선관을 

환자의 뒤로 이동시켜 중심선은 발꿈치뼈에서 발

허리뼈를 향하여 20° 기울여 검사 시 신호대잡음비

(SNR)가 6.957으로 가장 높았으며 Table 5로 나타

내었다.

Table 2. Foot Metatarsals posterior Evaluation core of 

Radiological Technologists

 Evaluation

Head Projection

Evaluation score of 5 
radiological technologists

Evalua
tion 

scorea b c d e

Foot 5° 2 3 2 2 3 12

Foot 10° 4 4 4 3 3 18

Foot 15° 3 3 3 3 2 14

Evaluation score 10 10 9 8 8 30

(a) 5° (b) 10° (c) 15°

Fig. 3. Foot Metatarsals - posterior Projection 
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Table 3. Foot Calcaneus - anterior evaluation core of 

radiological technologists

 Evaluation

Head Projection

Evaluation score of 5 
radiological technologists

Evalua
tion 

scorea b c d e

Foot 10° 3 3 3 2 1 12

Foot 15° 3 3 2 3 3 14

Foot 20° 4 4 3 3 4 18

Evaluation score 10 11 8 8 8 44

(a) 10° (b) 15° (c) 20°

Fig. 4. Foot Calcaneus - Anterior Projection 

Table 4. Foot Metatarsals - posterior projection Image 

SNR

Area Mean SD SNR

Foot 5° 1554 182.964 35.214 4.386

Foot 10° 1554 163.213 28.456 5.948

Foot 15° 1554 198.214 42.524 4.722

(a) 5° (b) 10° (c) 15°

Fig. 5. Foot Metatarsals - 

posterior Projection Imaging ROI.

Table 5. Foot Calcaneus - anterior projection Image 

SNR

Area Mean SD SNR

Foot 10° 1647 172.971 42.015 4.938

Foot 15° 1647 183.240 45.346 5.420

Foot 20° 1647 203.005 52.197 6.957

(a) 10° (b) 15° (c) 20°

Fig. 6. Foot Calcaneus 

- Anterior Projection Imaging ROI.

통계적 분석결과 Table 6과 같이 Cronbach Alpha 

값이 0.813로 산출되었다. 0.74 이상이므로 신뢰도

가 매우좋음으로 평가할 수 있다.

Table 7과 같이 유의확률(p)이 0.32로 통계적으로 

유의하다.

Table 6. Reliable Statistics

Cronbach Alpha 항목수

0.813 7

Table 7. Intraclass Correlation Coefficient (ICC)

Single Measures
Average
Measures

Intraclass Correlation 0.38 0.664

95% 
Confidence 

Interval

Lower Bound -0.032 -0.284

Upper Bound 0.855 0.855

F Test with True
Value 0

3.98 3.98

4 4

7 7

0.32 0.32
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Ⅳ. DISCUSSION

다리에서 발을 이루는 뼈는 발가락뼈, 발허리뼈, 

쐐기뼈, 입방뼈, 발배뼈, 발목뼈로 이루어지며 진단

을 위해 발 합성 전후축방향을 촬영한다. 발허리뼈, 

발목뼈 등은 피사체 두께가 다르기 때문에 촬영목

적에 따라 부위별로 적합한 촬영조건으로 촬영하

는 것이 중요하다. 발의 형태 변화로써는 안쪽기형

과 가쪽기형, 뼈의 위치 변화로써는 외상성 탈구, 

뼈의 뼈밀도 구조 변화로써는 염증, 종양 등을 들 

수 있다. 이 외에 관절에 대해서는 관절 열극의 확

대, 협소화, 관절이 닿는 면의 경화, 연화의 상태, 

관절내의 유리된 뼈조각 등을 관찰하고 있다. 이런 

점에서 볼 때 촬영자세는 해부학적으로 바른 위치

로 촬영되는 것이 바람직하며 뼈밀도와 연부조직

이 관찰되기 쉽도록 높은 대조도의 영상이 바람직

하다[8]. 일반적인 성인의 발 합성 전후축방향 X-ray 

촬영방법은 선자세에서 첫번째 촬영시 중심선은 

셋째 발허리뼈 바닥을 향하여 뒤쪽으로 15°로 입사

하고, 두번째 촬영은 엑스선관을 환자의 뒤로 이동

시켜 중심선은 앞쪽을 향하여 25°로 발목의 뒷면에 

촬영하여 영상을 얻는다[9]. 일반적인 발 X-ray 전후

축방향 촬영법은 환자는 앉은 자세나 바로누운자

세로 유지하고 검사쪽 다리의 무릎을 세우고 셋째 

발허리뼈 발바닥이 떨어지지 않을 정도로 발목관

절을 펴고, 발과 IR면의 장축이 일치하도록 조정하

여 셋째 발허리뼈 바닥을 향하여 발뒤꿈치 방향으

로 IR면에 대해 10°로 입사하여 영상을 얻으나 유

아 발 합성 전후축방향 촬영은 발가락뼈, 발허리뼈, 

발목뼈, 발꿈치뼈가 두께차이에 의하여 균일한 농

도를 얻기가 어려워 세밀한 영상관찰이 어렵고 특

히나 세로발바닥활 영상관찰을 위한 종족궁 측방

향 촬영법과 함께 평발검사에서는 세밀한 영상이 

요구된다. 

유아 발은 X-ray 노출과 영상판(Image Plate; IP) 

크기는 8*10인치를 가로방향으로 하거나 발이 큰 

경우에 10*12인치의 낮은 증감지와 카세트를 촬영

대 위에 올려놓고 사용 관전압은 46 kVp 범위로 하

여, 엑스선관 초점-영상면사이의 거리(SID)는 약 

100 cm로 하여 촬영한다[10]. 연구자는 유아 발 합성 

전후축방향 촬영에서 발허리뼈, 발가락뼈, 발목뼈

의 발전체가 다리와 겹침이 없는 진단에 적합한 영

상을 얻고자 발 팬톰(Foot Rando Phantom)과 일반

촬영장치(DKⅡ-525)를 이용하여 Fig. 3, 4와 같이 

영상을 획득하였다. 촬영방법으로 첫번째 촬영은 

엑스선관 각도를 발허리뼈에서 발꿈치뼈로 5°, 10°, 

15° 각도를 주어 촬영하고 이어서 엑스선관을 뒤로 

이동하여 발꿈치뼈에서 발허리뼈로 10°, 15°, 20° 

각도로 입사하여 각각 총 24매를 얻었다. 주관적평

가는 ROC(Receiver Operating Characteristic)를 사용

하여 평가하도록 임상경력 10년 이상 방사선사 5명

에게 평가를 요청하였으며, 평가한 유아발 합성 전

후축방향 촬영의 영상에서 첫번째 촬영 시 중심선

은 셋째 발허리뼈 향하여 뒤쪽으로 10° 촬영시 18

점을 얻어 가장 높은 점수를 받았으며 Table 2로 

나타내었다. 또한 두 번째 촬영은 엑스선관을 발뒤

꿈치 뒤쪽으로 이동시켜 발목의 뒷면에서 앞쪽을 

향하여 20°로 입사하여 촬영한 영상평가점수가 18

점으로 가장 높은 점수를 얻어 Table 3으로 나타내

었다. 또한 단층촬영, 누공조영, CT, MRI 등의 영

상검사도 진단에 도움이 된다[11]. 특히나 발허리뼈, 

발목뼈 등은 피사체 두께가 다르기 때문에 각 촬영

목적 부위에 따라 가장 적합한 방사선 농도를 얻어 

진단을 위한 촬영법인 발 합성 전후축방향 촬영의 

연구를 위해 Foot Rando Phantom을 이용하여 다리

의 마스크효과(보이지 않게)[12] 촬영하여야 한다. 

특히 유아는 방사선 감수성이 성인보다 더욱 예민

하기 때문에 각별한 피폭 관리가 필요하다[13]. 본 

논문은 Foot Rando Phantom을 이용하여 연구한 것

으로 실제 임상두께의 차이가 밀접한 관계가 있기

에 이를 고려하지 않고 평가한 점은 아쉬움이 많

다. 향후 위의 사항들에 대하여 추가로 연구할 필

요가 있을 것으로 판단된다.

Ⅴ. CONCLUSION

본 연구는 유아 발의 합성 전후축방향 촬영에서 

발전체가 다리와 겹침이 없는 균일한 농도와 선예

한 영상을 평가하기 위하여 ROC와 SNR 분석 결과 

Cronbach Alpha 값이 0.813로 유의하게 높았으며 

신호대잡음비(SNR)의 연구에서는 엑스선관을 발허

리뼈에서 발꿈치뼈로 향하여 10° 기울여 검사 시 

5.948 높게 나타났고, 뒤꿈치뼈에서 발허리뼈를 향
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하여 엑스선관을 20° 기울여 검사 시 6.957로 가장 

높았다. 또한 주관적평가 ROC는 발허리뼈에서 발

꿈치뼈 10° 기울려 검사 시 18점의 높은 점수를 얻

었으며 발꿈치뼈에서 발허리쪽뼈를 엑스선관을 20° 

기울려 검사 시 18점을 얻어 높은 평가를 얻었다. 

유아 발 합성 전후축방향 검사 시 엑스선관을 발

허리뼈 뒤쪽으로 10° 기울였을 경우와 발꿈치뼈에

서 전방으로 20° 기울였을 때 균일한 농도와 선예

한 영상을 얻을 수 있다.
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본 연구는 유아 발의 합성 전후축방향 엑스선 촬영에서 발전체가 다리와 겹침 없이 균일한 농도와 선예

한 영상을 평가하기 위하여 Receiver Operating Characteristic 와 Signal to Noise Ratio 분석 결과 Cronbach Al

pha 값이 0.813로 유의하게 높았으며 신호대잡음비(SNR)의 연구에서는 발허리뼈에서 발꿈치뼈를 향하여 

엑스선관을 10° 기울여 검사 시 5.948 높게 나타났으며, 발꿈치뼈에서 발허리뼈를 향하여 엑스선관을 20° 

기울여 검사 시 6.957으로 가장 높았다. 또한, 주관적평가에서는 발허리뼈에서 발꿈치뼈로 10° 기울려 검사 

시 18점으로 높은 점수를 얻었으며, 발꿈치뼈에서 발허리쪽뼈을 향하여 엑스선관을 20° 기울여 검사 시 18

점을  얻었다. 본 연구의 결과 유아 발 합성 전후축방향 검사 시 엑스선관을 발허리뼈 뒤쪽으로 10° 기울였

을 경우와 발꿈치뼈에서 전방으로 20° 기울였을 때 균일한 농도와 선예한 영상을 얻을 수 있다.
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